DE SAUBE OO DISTRITO FEDERAL ~.

DESPACHO N2 367/2019/NUCPR/GECOC/SUPAD

Brasilia, 31 de maio de 2019.

Assunto: Ato convocatério n2 008/2019 — aquisi¢do de reagente para gasometria,

DESPACHO

Trata-se de processo de aquisicdo de testes de reagentes para realiza¢do de
dosagem de gases, PH e eletrélitos sanguineos, para atender a demanda do Nucleo de
Patologia Clinica do IGESDF, conforme justificativa contida no elemento técnico 008/2018.

Ap6s realizagdo do pregdo eletrdnico a empresa Scan Médica Instrumentos

Cientificos Ltda, CNPJ: 04.964.379/0001-00, sagrou-se vencedora, mas na Ultima etapa do ~

pregdo eletrénico, que é a avaliagdo técnica operacional dos equipamentos pelo periodo
minimo de 15 dias, a empresa n3o foi aprovada por ndo atender ao descritivo técnico do
equipamento ofertado, constante no ato convocatério.

Sendo assim partimos para a desclassificagdo da empresa Scan Médica e
convocamos a 22 colocada que foi a empresa Comlab Partes e Servigos Ltda Epp — CNPJ:
04.186.630/0001-53. Ao declararmos a empresa Comlab vencedora do pregdo, abrimos a
fase de intencdo de recursos para que outras empresas declarassem intengdo de interpor
recurso. A empresa Scan Médica Instrumentos Cientificos Ltda que manifestou intengdo
interpor recurso encaminhou o mesmo ao IGES-DF.

Consta nas péaginas 421 a 440 o recurso da empresa Scan Médica e nas
paginas 441 a 447 a contra razdo da empresa Comlab Partes e Servigos Ltda.

Desta forma, sugere-se, s.m.j., o encaminhamento do processo ao Niicleo de
Patologia Clinica para conhecimento e elaboracdo de resposta ao recurso da empresa Scan

Meédica, desclassificada do pregdo.

Respeitosamente,

. Hospital de Base do Distrito Federal

SMHS - Area Especial Quadra 101 — CEP: 70.335-900 | Brasilia-DF.
Fone: (61) 3315-1300

CNPJ: 28.481.233/0001-72 — www.ihbdf.org

Despacho n? 284/2019 — PROCESSO n? PDC 032/2019.
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IGOR ALlf\L;]EIDA BREUSTEDT
Comprador Edpecializado

IGESDF

De acordo.

A Apreciagdo da Sra. Gerente de Compras e Contratos — GECOC/SUPAD/IGESDF.

/7/ REJANE MARIA REIRA DOS SANTOS
Che\féﬁﬂc!eo de Compras

IGESDF

De acordo.

A Apreciacdo da Senhora Chefe do Niicleo de Patologia Clinica.

MARINA LORO DE ALMEIDA SANTOS
Gerente de Compras e Contratos — GECOC e

IGESDF

Hospital de Base do Distrito Federal

SMHS - Area Especial Quadra 101 ~ CEP: 70.335-900 | Brasilia-DF.
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Despacho n° 009/2019 — Nucleo de Patologia Clinica

Brasilia-DF, 11 de junho de 2019

Para: Nicleo de Compras

Assunto: Ato Convocatério 008/2019 — Aquisicdo de Reagentes para realizagao de
Gasometria.

Senhora Chefe,

Considerando o recurso apresentado pela SCAN MEDICA Instrumentos
Cientificos Eirele a fim de reclassificar a empresa no processo de aquisicdo de
reagentes para realizacéo de Gasometria.

Venho informar que no item 4.4 Especificagbes técnicas dos equipamentos:

a) Os equipamentos deverdo ser NOVOS, em linha de fabricagdo, devidamente comprovados
em nota fiscal, o que serd previamente validado pela Comisséo Técnica e/ou Responsdvel
pela Unidade Laboratorial no qual serd instalado;

Pardmetros medidos: Ph, gases sanguineos (PCO, PO2), ELETROLITOS: (K+, Na+, Ca2+, CL-);
OXIMETRIA: hemoglobina total (tHb) Saturagdo de Oxigénio (Sat02) Hematrécito (Ht);
METABOLICO: Glicose e Lactato.

Pardmetros Calculados: bicarbonato efetivo (HCO3), excesso de base (BE), diéxido de
carbono total (TCO2); PH, PO E PCO2 corrigidos pela temperatura do paciente;

* Quando se diz parametro medido, quer dizer um parametro dosado diretamente sem
utilizag&o de um outro parametro para realizag&o de calculo.

* Quando se diz parametro calculado, quer dizer um parametro indireto que foi obtido
a partir do célculo de um outro parametro. Portanto, no edital ha vedacdo ao
pardmetro calculado da hemoglobina, pois cita com parémetros calculados aceitos
apenas bicarbonato efetivo (HCO3), excesso de base (BE), didxido de carbono total (TCO2);
PH, PO E PCO2 corrigidos pela temperatura do paciente.

e Durante a fase de aprovacao da proposta, a empresa foi questionada através de e-
mail por este Nucleo sobre o pardmetro derivado do Hematocrito, uma vez que no
Edital especifica parametro medido. A empresa respondeu que o equipamento
apresentado por ela, atendia as especificagbes do Edital, por isso foi chamada para
validacéo.

e Os gasémetros foram instalados em 3 (trés) Unidades do Hospital de Base. A
configuragéo para liberagao do laudo padrao do equipamento n&o estava conforme
especificada no Edital. O parametro Hematocrito calculado foi habilitado apos
solicitacdo da Analista que acompanhou.

Instituto Hospital de Base do Distrito Federal
SMHS Q. 101, Area Especial — 70.335-900 — Brasilia - DF
Telefone: 3315-1448
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Hospital de Base
Nucleo de Patologia Clinica

o Diante dos fatos apresentados acima, o equipamento ABL90 ndo atende as
especificagdes técnicas exigidas.

Atenciosamente,

wa ol

Lara Cristina Ferreira Malheiros
Chefe do Nucleo de Patologia Clinica
Hospital de Base - IGESDF

LamCTbﬂ"“ f’ggﬁf i

Matr. 14 39191-0
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PDESPACHO N2 417/2019/NUCPR/GECOC/SUPAD
Brasilia, 12 de junho de 2019.

Assunto: Ato convocatério n? 008/2019 - aquisicdo de reagentes para realizacdo de

Gasometria.

Trata-se do processo de mercado digital para aquisi¢io de testes de reagentes para
realizacdo de dosagem de gases, PH e eletrélitos sanguineos (reagentes de Gasometria), a
empresa deverd fornecer 03 (trés) equipamentos totalmente automatizados e novos,
conforme justificativa contida no elemento técnico n° 008/2018 expedido pelo Nicleo de
Patologia Clinica.

Na pagina 448 do processo esta o despacho n2 367/2019/NUCPR/GECOC/SUPAD com
as informagbes sobre a desclassificacdo da empresa Ecan Médica Instrumentos Cientificos
Ltda, CNPJ: 04.964.379/0001-00 e a convocacdo da empresa 22 colocz-;da no pregdo, que foi a
| empresa _(_:grplj__tg__Partes e Servicos Ltda Epp — CNPJ: 04.186.630/0001-53. Ao declararmos a
empresa Comlab venéédéra db pregado, abrimos a fase de intengdo de recursos para que
outras empresas declarassem intuito de interpor recurso. A empresa Scan Médica
Instrumentos Cientificos Ltda manifestou intengio de interpor recurso e encaminhou o
mesmo ao IGES-DF.

Constam nas péginas 421 a 440 o recurso da empresa Scan Médica e nas paginas 441
a 447 a contra razdo da empresa Comlab Partes e Servigos Ltda.

Encaminhamos o processo para o Ndcleo de Patologia Clinica se manisfestar a cerca
da parte técnica da desclassificagdo da Scan Médica, assim foi feito conforme consta no
Despacho n? 009/2019 - Nuicleo de Patologia Clinica — pagina 499.

Referente ao questionamento existente na pagina 437 referente ao item 7.1, cabe

informar que a empresa ndo enviou os registros da ANVISA, mas encaminhou o folder do -

equipamento ofertado no qual consta a informagdo com os nomes dos reagentes e os
descritivos completos, e ap6s consulta realizada pelo Comprador Especializado no site da

ANVISA verificou-se que os registros est3o vigentes. As consultas com os respectivos registros

Hospital de Base do Distrito Federal

SMHS — Area Especial Quadra 101 — CEP: 70.335-900 | Brasilia-DF.
Fone: (61) 3315-1300

CNPJ: 28.481.233/0001-72 | www.ihbdf.org
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est3o anexadas ao processo nas paginas 410 a 412."

Desde modo sugere-se, s.m.j., 0 encaminhamento do processo a Assessoria Juridica
para anélise e posicionamento sobre o recurso € a desclassificacdo da empresa Scan Médica

Instrumentos Cientificos Ltda.

Para conhecimento e providéncias.

IG%?( ALMEI§A§BREUSTEDT

Comprador Especializado

IGESDF

Respeitosamente,

De acordo.
A Apreciagdo da Sra. Gerente de Compras e Contratos — GECOC/SUPAD/IGESDF.

REJANE MARIA MOREIRA DOS SANTOS

Chefe do Nucleo de Compras

IGESDF

De acordo.

A Apreciagdo da Sra. Assessora Juridica — JUR/GABP/IGESDF.

e
MARINA LOBO DE ALMEIDA SANTOS

Gerente de Compras e Contratos

IGESDF

Hospital de Base do Distrito Federal

SMHS — Area Especial Quadra 101 — CEP: 70.335-900 | Brasilia-DF.
Fone: (61) 3315-1300
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INSTITUTO DE GESTAQ ESTRATEGICA
DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL

Instituto de Gestdo Estratégica de Saude do Distrito Federal
Assessoria Juridica

Nota Técnica n° 134/2019 - JUR/GABP/IGESDF

Interessado: Nucleo de Patologia Clinica.

Assunto: Mercado Digital n° 08/2019. Desclassificacdo de fornecedor.
Apreciagdo de recurso. Convocagdo da 22 classificada. Comlab Partes e
Servigos Ltda. Epp.

| - RELATORIO

Trata-se de procedimento administrativo instaurado pelo Nucleo de
Contratos, tendo em vista a desclassificacdo do fornecedor SCAN MEDICA
INSTRUMENTOS CIENTIFICOS LTDA por nio atender as especificagdes

exigidas no item 4.4, alinea “a”, do Elemento Técnico n° 008/2018; e

consequentemente a convocacdo da 2? colocada e analise dos recursos

interpostos.

Por solicitacdo da Geréncia_de Compras e Contratos, vém, para

analise e manifestacéo desta Assessoria Juridica, em cumprimento ao disposto
no art. 6°, § 9° do Regulamento Préprio de Compras e Contratagées, e no art.
24, VI do Regimento Interno, ambos do Instituto de Gestao Estratégica de
Saude do Distrito Federal - IGESDF, com vistas a verificagdo dos aspectos

juridico-formais ante a convocagéo da 22 classificada e analise de recurso.

O processo foi encaminhado para manifestagdo desta Assessoria
Juridica, conforme Despacho n° 417/2019/NUCPR/GECOC/SUPAD , a fl 450,

que requereu manifestacdo juridica sobre o recurso e a desclassificacdo

da empresa Scan Médica Instrumentos Cientificos Eireli, com vistas,

notadamente, ao melhor prosseguimento do feito.

E o relatério. Passa-se a opinar.

Hospital de Base do Distrito Federal
SMHS Q. 101, Area Especial — 70.335-900 — Brasilia — DF
Fone: (61) 3315-1426 - E-mail: juridico@ihdf.org
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Instituto de Gestdo Estratégica de Satide do Distrito Federal
Assessoria Juridica

Il - PRELIMINARMENTE

A presente manifestagao juridica tem o escopo de auxiliar no controle da
legalidade dos atos a serem praticados ou ja efetivados. Nossa funcéo &
justamente apontar possiveis riscos do ponto de vista juridico e recomendar
providéncias, para salvaguardar a autoridade assessorada, a quem compete
avaliar a real dimenséo do risco e a necessidade de se adotar ou nao a

precaucao sugerida.

Importante salientar, que o exame dos autos processuais restringe-se
aos seus aspectos juridicos, excluidos, portanto, aqueles de natureza técnica.
Em relacéo a estes, partiremos da premissa de que a autoridade competente
municiou-se dos conhecimentos especificos imprescindiveis para a sua
adequagdo as necessidades do IGESDF, observando os requisitos legalmente

impostos.

Finalmente, € nosso dever salientar que determinadas observagbes sao
feitas sem carater vinculativo, mas em prol da seguranca da prépria autoridade
assessorada a quem incumbe, dentro da margem de discricionariedade que lhe
é conferida pela lei, avaliar e acatar, ou néo, tais ponderagdes. Nao obstante,
as questdes relacionadas & legalidade serdo apontadas para fins de sua
correcao. O seguimento do processo sem a observancia destes apontamentos
serd de responsabilidade exclusiva do IGESDF.

Il - DA ANALISE DOS AUTOS

lll - Da Desclassificagio da empresa SCAN MEDICA
INSTRUMENTOS CIENTIFICOS EIRELI

No que tange @& desclassificagido da empresa Scan Médica

Instrumentos Cientificos Eireli, o tema ja foi objeto de analise na Nota

Hospital de Base do Distrito Federal
SMHS Q. 101, Area Especial — 70.335-900 — Brasilia — DF
Fone: (61) 3315-1426 - E-mail: juridico@ihdf.org

Pagina 2 de 10



\NSIITL[IO DE GESTAQ ESTRAT LA
DE SAUDE DU DISTRITO FEDERAL

Mﬁ 'IGESDF

Instituto de Gestdo Estratégica de Satde do Distrito Federal
Assessoria Juridica

Técnica n° 106/2019- JUR/GABP/IGESDF, as fls. 368/371 e Cota de
Aprovagado n° 16/2019 a fl. 371.

Na oportunidade, esta Assessoria Juridica, opinou pela viabilidade da
desclassificacdo da empresa com base no parecer emitido pelo Nucleo de
Patologia Clinica que manifestou-se desfavoravel ao equipamento ABL90
FLEX RADIOMETER eis que ndo atendeu ao disposto item 4.4, alinea “a” e
6.1.14, do ja mencionado Elemento Técnico, que determina, in verbis:

4.4 Especificac6es técnicas dos equipamentos:

a) Os equipamentos deverdo ser NOVOS, em linha de fabricagao,
devidamente comprovados em nota fiscal, o que sera previamente
validado pela Comiss@o Técnica e/ou Responsavel pela Unidade
Laboratorial no qual sera instalado:

Parametros medidos: Ph, gases sanguineos (PCO, PO2)
ELETROLITOS: (K+, Na+, Ca+, CL-); OXIMETRIA: hemoglobina total
(tHb) Saturagdo de Oxigénio (SatO2) Hematrécito (Ht);
METABOLICO: Glicose e Lactato.

Parametro calculados: bicarbonato efetivo (HCO3), excesso de base
(BE), didxido de carbono total (TCO2); PO e PCO2 corrigidos pela
temperatura do paciente.

(-]

ltem 6.1.1.14

Para avaliagdo técnica operacional dos equipamentos apresentados
nas propostas sera necessaria avaliacdo técnica dos equipamentos
pelo periodo minimo de 15 dias para gue a drea técnica possa validar
se a operacionalizacdo do equipamento atende as necessidades do
Ndcleo de Patologia Clinica. A validagao prévia dos equipamentos
pela area técnica é requisito obrigatério para que a proposta
ganhadora seja efetivada.

Sendo assim, e a fim de evitar maiores delongas e evitando repeti¢des
tendo em vista que a matéria ja fora abordada na Nota Técnica n® 106/2019,
que manifestou-se pela desclassificagdo da empresa Scan Meédica
Instrumentos Cientificos Eireli ante o descumprimento das condigdes

assumidas no Ato Convocatério e Elemento Técnico, respectivamente, em ato

continuo sugeriu a convocagao da 22 empresa classificada.

lll.I - Do Recurso

Hospital de Base do Distrito Federal
SMHS Q. 101, Area Especial — 70.335-900 — Brasilia — DF
Fone: (61) 3315-1426 - E-mail: juridico@ihdf.org
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Instituto de Gestdo Estratégica de Satide do Distrito Federal
Assessoria Juridica

A empresa Scan_Médica Instrumentos Cientificos Eireli foi

regularmente notificada da sua desclassificagdo, inconformada apresentou

recursos alegando em sintese que:

[...] possui vasta experiéncia de mercado e de orgulha de representar
a marca de equipamentos e insumo no mercado de gasometria para
todas as entidades de satde de reconhecida exceléncia do Ministério
da Saude [...]

[...] apresentou proposta de menor prego ofertando o equipamento
marca Radiometer modelo ABL90 que efetivamente mede o
Hematocrito através da analise da Hemoglobina. Outros
equipamentos do mercado mensuram o Hematocrito através do
método de condutividade, que em pouca velocidade dos elétrons. Ou
seja, ressalta-se que a medida por condutividade (aparentemente
preferida por V.Sas) efetivamente nao deixa de ser uma forma de
caculo.

[...] n&o havia no edital nenhuma vedac&o de que o hematocrito néo
poderia ser medido através da andlise da hemoglobina que trata-se

de uma proteina do sangue.

Da mesma forma que n3o havia restricéo de tal método expressa no
edital, também nao havia a definicio de qual método seria aceito. Ou
seja, o_instrumento convocatério era completamente aberto a

gualguer método de medicéo do hematocrito.

Nao existe qualquer diferenca de resultados entre Hematdcrito
medido por conectividade ou por analise da hemoglobina.

[...] ndo ha nenhum prejuizo clinico & Administracdo na homologagao

da proposta da nossa empresa com o equipamento ABL90[..]
Alega, a recorrente, a fl. 432 de “estranhos critérios utilizados no
processo de validagdo” haja vista “uma série de erros alertados, inclusive

referente aos parametros de hematocrito.

Alega ainda que os alertas pdem em duvida os resultados emitidos pelo

préprio equipamento utilizado como padréo para validagao.

Argumenta a recorrente que o “valor do Hematocrito que o médico quer
saber & se o paciente na verdade nao esta com anemia, melhor dizendo, se o

paciente possui as células sanguineas em numero suficiente para transportar

Hospital de Base do Distrito Federal
SMHS Q. 101, Area Especial — 70.335-900 — Brasilia— DF
Fone: (61) 3315-1426 - E-mail: juridico@ihdf.org
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oxigénio para os tecidos. O Hematdcrito nos informa a quantidade de eritrcitos

presentes no sangue em relagao ao total.”

Ainda quanto ao equipamento, argumenta que o estudo realizado entre
os dois aparelhos foram divergentes nos valores do hematdcrito informado
sugere por fim seja feito uma correlagéo clinica para saber qual dos dois
aparelhos apontou o status correto.

Por outro lado rebate, ainda, quanto a convocacdo da 22 classificada,
alegando que a empresa ComLAB Partes e Servigos apresentou preco

superior, bem como:

[...] apresentou em sua proposta o equipamento marca
Roche, modelo “OMNI S6”. A mesma mencionou que o
registro na ANVISA do equipamento é “10287410612”, no
entanto tal registro pertence a outro
equipamento.(“COBAS C111 SYSTEM”) e ndo ao
equipamento que foi mencionado na proposta (OMNI S6)

A licitante COMLAB também ndo informou os registros
dos “reagentes para realizagado de dosagem de gases, PH
e eletrélitos sanguineos”|...]

[...]o equipamento modelo Roche OMNI S6 encontra-se
fora de linha de fabricagéo, tendo substituido por outro
equipamentol...]

Por fim relata em seu recurso que sua desclassificagdo se deu por
eventual divergéncia na forma de como deveria ocorrer a medicdo do
parametro Hematocrito vez que ndo estava prevista em edital e que a
convovagao do 27 colocada carece de respaldo legal haja vista que a proposta
apresentada pela ComlLab é deficiente em varias informagdes solicitada no

instrumento convocatoério.

Requer pelo provimento do recurso a fim de que seja reclassificada e

consequentemente seja a empresa Comlab desclassificada.

Hospital de Base do Distrito Federal
SMHS Q. 101, Area Especial - 70.335-900 — Brasilia — DF
Fone: (61) 3315-1426 - E-mail: juridico@ihdf.org
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No que tange a analise das contra razoes de recurso interposto pela
empresa COMLAB PARTES E SERVICOS LTDA. EPP rebate os

questionamentos formulados pela empresa Scan Médica, senao vejamos:

A) “A’ mesma mencionou que o registro na Anvisa do
equipamento é o 10287410612 e que no entanto pertence a outro
equipamento.”

Resposta: Ja foi enviado por email ao IHB o registro correto, n°
10287410226.

B) “ A Licitante Comiab também n&o informou os registros dos
reagentes.”
Resposta: Segue anexado em PDF todos os registros.

C) "Como se ndo bastasse o equipamento modelo Roche OMN |
S6 encontra fora de linha.”

Resposta: O equipamento ofertado por nossa empresa Comlab é o

Modelo Cobas B221 (OMN | S) que apenas houve, por parte do

fabricante Roche, uma mudanga de nomenclatura, deixando de se

chamar OMNI S, para adotar o nome de Cobas B221, conforme

folderes em anexo.

Por fim, requereu a avaliagdo do processo para que nao haja uma
desclassificacdo de uma empresa que atende todos os requisitos do Edital,

com menor prego ofertado.

Constata-se que a matéria em estudo é eminentemente técnica sendo
que essa Assessoria Juridica néo tem expertise para avaliar pontualmente se a

empresa atendeu as qualificagdes técnicas dos equipamentos.

Com base nesse pensamento, tem-se que a area competente, por meio
do Despacho n° 009/2019 — Nucleo de Patologia Clinica rebate as alegacoes

da Recorrente, informando que :

diretamente sem utilizacdo de um outro parametro para realizacéo de

S Quando se diz parametro medido, quer dizer um parametro dosado
calculo.

Quando se diz parametro calculado, quer dizer um parametro indireto
que foi obtido a partir do calculo de um outro parametro. Portanto, no
edital ha vedagdo ao parametro calculado da hemoglobina, pois cita
com parametros calculados aceitos apenas bicarbonato efetivo
Hospital de Base do Distrito Federal
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(HCO3), exceto de carbono total (TCO2); PH, PO e PCO2
corrigidos pela temperatura do pacient.

Durante a fase de aprovagao da proposta, a empresa foi questionada
através de e-mail por este Nicleo sobre o parametro derivado do
hematocrito, uma vez que no Edital especifica pardmetro medido. A
empresa respondeu que o equipamento apresentado por ela, atendia
as especificagdes do Edital, por isso foi chamada para validagao.

Os gasdmetro foram instalados em 3 (trés) unidades do Hospital de
Base. A configuragéo para liberagéo do laudo padrao do equipamento
néo estava conforme especificada no Edital. O parametro hematdcrito
calculado foi habilitado apds solicitagdo da Analista que acompanhou.

Deste modo, com base na analise técnica elaborada pelo Nucleo de
Patologia Clinica, essa Assessoria opina por negar provimento ao recurso

mantendo, assim, a desclassificacdo da empresa Scan Médica.

No tocante as contrarrazées o Nucleo de Patologia Clinica devera
certificar se as qualificagdes técnicas do equipamento apresentado pela 22

colocada atendem ao objeto do Elemento Técnico.
IV — Da classificagdo da 2° colocada

Com a desclassificagdo da empresa Scan Médica, uma vez que o
equipamento ABL90 FLEX RADIOMETER nao atendeu ao disposto no item
4.4, alinea “a” e 6.1.14, do Elemento Técnico n° 008/2018, e obedecendo a
ordem contida no Relatério de Classificagdo de Fornecedores Apés Disputa, (fl.
221) convocou-se a 2? classificada, ou seja: COMLAB INSTRUMENTOS
CIENTIFICOS LTDA. EPP

Em 22 de maio de 2019, conforme fls. 421 a empresa COMLAB foi
declarada vencedora a fornecer testes de reagentes para a realizagdo de
dosagem de gases, PH e eletrdlitos sanguineos a fim de atender demanda do

Nucleo de Patologia Clinica.

Hospital de Base do Distrito Federal
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Destarte, deve o fornecedor ser submetido as etapas subsequentes a
classificacdo, especialmente, a avaliagdo técnica dos equipamentos, nos

termos do item 6.1.14, do j& mencionado Elemento Técnico.

Ressaltando, entretanto, que a validagdo prévia dos equipamentos pela
area técnica é requisito obrigatério para que a proposta ganhadora seja

efetivada.

Verifica-se, ainda que a empresa apresentou seu contrato social
consolidado, CNPJ, certidées que esta regular para com as fazendas federal,
estadual, municipal, a conjunta da divida ativa da unido, FGTS, negativa de
débitos trabalhistas, portal da transparéncia sem nenhum registro, TCU,

negativa de improbidade administrativa, licen¢a de funcionamento e alvara.

Constata-se, no entanto, que existem certiddes vencidas, as quais

deverao estar com prazo vigente quando da formalizagdo dos contratos.

Ressalta-se que a empresa quando da renovagao das certidoes
vencidas, devera apresentar também o alvara de funcionamento junto ao GDF.

Quanto & disponibilidade orgamentaria, sugerimos o encaminhamento
do presente processo a Superintendéncia de Economia e Finangas do IGESDF
a fim de atestar a existéncia de recursos financeiros para atender a pretendida
contratagdo, haja vista que houve acréscimo no prego do objeto a ser
adquirido, assim, atendera o disposto no art. 19 do Regulamento Proprio de
Compras e Contratagtes do IGESDF:

Ari. 19. O procedimento de Selegdo de Fornecedores serd iniciado
com a solicitacdo formal da contratagéo, na qual serdo definidos o
objeto, a estimativa de seu valor e a os recursos orgamentarios a
serem utilizados para atender a despesa, e a qual serdo juntados
oportunamente a autorizagdo da despesa pela instancia
competente e todos os documentos pertinentes, a partir do Ato
Convocatério, até o ato final de adjudicagdo. (grifo nosso)

Hospital de Base do Distrito Federal
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Em obediéncia aos principios da economia processual e da celeridade,
sugerimos que o_Contrato de Comodato deve sequir as determinacées
contidas no Despacho n° 15/2019 — JUR/GABP/IGESDF(fls. 246/247).

V - CONCLUSAO

Ante o exposto, esta Assessoria Juridica OPINA por negar provimento

ao recurso mantendo, assim, a desclassificacdo da empresa Scan Médica.

No tocante as contrarrazées o Nicleo de Patologia Clinica devera

certificar se as qualificacdes técnicas do equipamento apresentado pela

2% colocada atendem ao objeto do Elemento Técnico.

No entanto, opinamos, ainda pela viabilidade juridica da
convocacédo da 2% empresa classificada, para fornecimento de reagente

para gasometria, devendo ser solicitada & empresa a apresentacido do

alvara e bem como seja submetida as demais etapas previstas no edital.

Recomendamos, ainda, seja o presente encaminhado a
Superintendéncia de Economia e Finangas do IGESDF a fim de atestar a

existéncia de recursos financeiros para atender a pretendida contratagao.

Saliente-se que este parecer € meramente opinativo, ndo vinculando o

IGESDF na tomada de decisdes, uma vez que nao adentra na andlise da

conveniéncia e oportunidade dos atos praticados, nem em aspectos de

natureza técnica e administrativa.

Destaca-se que o Gestor devera zelar pela correta condugdo do
processo submetido a exame, sendo de sua inteira responsabilidade a
aderéncia a legislagéo aplicavel, bem como aos principios constitucionais que
nortearam a criacéo do IGESDF (Lei Distrital n® 5.899, de 03 de julho de 2017,
alterada pela Lei Distrital n® 6.270 de 31 de janeiro de 2019), quais sejam, a

Hospital de Base do Distrito Federal
SMHS Q. 101, Area Especial — 70.335-900 — Brasilia — DF
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legalidade, impessoalidade,  moralidade, publicidade, eficiéncia e

economicidade.

Ressalte-se, contudo, a_necessidade de renovacdo de eventuais

certiddes negativas vencidas até o momento da contratacdo, uma vez que

os requisitos da lei devem ser mantidos, néo s6 antes da contratagao, como

também durante.
E o parecer que submeto & consideragéo superior.

Brasilia, 19 de junho de 2019.

. )
Mariérg)’élﬁza de Jesus

Instituto de Gestéo Estratégica de Saude do Distrito Federal
Analista Juridico
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Cota de Aprovacao n° 40/2019 — ASJUR/IGESDF

Processo: Mercado Digital n® 008/2019.

Assunto: Aquisicdo de reagentes para gasometria, com fornecimento de trés
equipamentos. Desclassificagdo da empresa primeira colocada. Convocagao da
empresa segunda colocada.

APROVO A NOTA TECNICA N° 134/2019, da lavra da Analista Juridica Mariela

Souza de Jesus, com os acréscimos abaixo.

Importante consignar que o recurso apresentado pela empresa SCAN
MEDICA envolve matéria eminentemente técnica — que ja foi objeto de analise pelo
corpo técnico competente, conforme se observa da fl. 449 —, ndo havendo assunto de
natureza juridica a ser enfrentado por esta Assessoria Juridica, motivo pelo qual os
presentes autos nao precisavam ser remetidos a esta ASJUR.

Ademais, impende ressaltar que cabe & &rea técnica analisar a
documentagéo da empresa sob a ética da veracidade, validade e autenticidade.

Ressalto que a autoridade administrativa devera zelar pela correta
condugao do processo submetido a exame, sendo de sua inteira responsabilidade a
observancia as normas legais de regéncia e as recomendagdes constantes do
opinativo.

Restituam-se os autos a Geréncia de Compras e Contratos, para

conhecimento e adogéo das providéncias cabiveis.

Brasilia, 21 de junho de 2019.

Ana Caroline Milhomens Barbosa
Assessora Juridica
IGESDF
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