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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
n INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL

§ ' IGESDF

DE SAUDE DO DIETRITD FEDERAL

Geréncia de Almoxarifado e Patrimo6nio

Nucleo de Almoxarifado e Patrimonio HB

Despacho - IGESDF/UCAD/SUCAD/GEAP/NAPHB Brasilia-DF, 25 de janeiro de 2022.

Ao Nucleo de Compras Diversas.
Senhor(a) Chefe.

Em complemento ao Despacho - IGESDF/UCAD/SUCAD/GEAP/NAPHB (78504634) encaminhamos o presente informando que o item 3 - foi
reavaliado e aprovado, conforme Parecer (78569092).

Sinalizamos que permanecem validos os Pareceres APROVADOS (78505747) e NAO AVALIADOS (78506095).

Ressaltamos que n3o foi possivel realizar a avaliacdo dos itens NAO AVALIADOS (78506095), pois faz-se necessario a disponibilizacdo do Item
1 - C6dMV2610 - CASSETE PARA AMPOLAS DE PEROXIDO DE HIDROGENIO NAO ESTERIL.

Atenciosamente,

Douglas dos Santos Vasco
n Chefe do Nucleo de Almoxarifado e Patrimoénio
u IGESDF Nucleo de Almoxarifado e Patriménio - HB
e douglas.vasco@igesdf.org.br
(+55) 61 3550-9137

il
Sel o
assinatura L
eletrénica

Documento assinado eletronicamente por DOUGLAS DOS SANTOS VASCO - Matr.0000144-5,
Chefe do Nucleo de Patrimdnio e Almoxarifado, em 25/01/2022, as 16:29, conforme art. 62 do
Decreto n°® 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Didrio Oficial do Distrito Federal n2
180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=89076213&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110033363&infra_hash=497fd96... 1/2
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CRITERIOS PARA AVALIACAO DE AMOSTRAS

SELECAO DE FORNECEDORES N2 001/2021 - AQUISICAD: AQUISICAO DE INTEGRADORES
QUIMICOS com CESSAO EM REGIME DE COMODATO DE 3 (TRES) INCUBADORAS PARA LEITURA DE
TESTES BIOLOGICOS para as CME'S
PROCESSO SEI: 04016-00068968/2020-77

DATAYL /([ 2022

]ITEM/LOTE- ' 00

IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR:

MARCA: N ¥ X4LeaT CODIGO/ LOTE: TQ 2500070 G

N2 DE AMOSTRAS: QA

DESCRIGAO DO PRODUTO

ITEM 6 - MV: 2839: INTEGRADOR QUIMICO TIPO EMULADOR (VERIFICADOR DE CICLO) CLASSE 6 - PARA AUTOCLAVE A
VAPOR. ATOXICO, SEM PRESENCA DE CHUMBO E METAIS PESADOS EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR ABNT 11140-1
E 17665-1, QUE APOS SER SUBMETIDO AQ PROCESSO DE ESTERILIZAGCAO POR 134*C 5 MIN/ 121°C 15 MIN MUDARA DE COR

POSSIBILITANDO A LEITURA DOS PARAMETROS: TEMPO, TEMPERATURA, QUALIDADE DE PENETRAGAO DO VAPOR. POSSUIR
CERTIFICADO DE QUALIDADE BSI, CE OU FDA.

ROTEIRO PARA AVALIACAO DO RODUTO

ANALISE P NAo NAO SE

—/ DFSCREVER OS CRITERIOS TECNICOS DO ITEM, CONFORME ELEMENTO TECNICO CONFORME |  APLICA
o | J1Roclocle olo proolulie- X
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HOUVE IDENTIFICACAQ DE IRREGULARIDADES?
QUAIS:  ,D¢mr  Jnfirccirg aciai
PARECER FINAL
APROVADO 1 REPROVADO ( )
A EQUIPE DE AVALIACAO TECNICA RECOMENDA A AQUISICAC DO A EQUIPE DE AVALIAGAO TECNICA NAD RECOMENDA A AQUISICAO DO
PRODUTO ACIMA POR ATENDER AS ESPECIFICACOES, E POR ESTAR EM | PRODUTO PELAS RAZOES EXPRESSAS ACIMA.
CONFORMIDADE PARA O USO NO IGESDF.
OMISSAO DE AVALIAGAO DE AMOSTRAS
NOME COMPLETO FUNCAO/LOTACAO ASSINATURA/ CARIMBO_. |
" . : i 0 Oleis STedn O
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Instituto de Gestdo Estratégica de Satide do Distrito Federal S
Lote 115, Zona Industrial Guard, Brasilia = DF CEP: 71.200-216. Fone: {(61) 3550-8900.
CNPJ: 28.481.233/0001-72.
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CRITERIOS PARA AVALIACAO DE AMOSTRAS
SELECAO DE FORNECEDORES N2 001/2021 - AQUISICAO: AQUISICAO DE INTEGRADORES
QUIMICOS COM CESSAO EM REGIME DE COMODATO DE 3 (TRES) INCUBADORAS PARA LEITURA DE
TESTES BIOLOGICOS para as CME’S
PROCESSO SEI: 04016-00068968/2020-77

DATAJ /(4 / 2022 [ mem/oTE- (0%
IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR:
MARCA: (v lm “T4st CODIGO/ LOTE: 2/ U8 24

N2 DE AMOSTRAS: (}{

DESCRICAC DO PRODUTO

ITEM 7 - MV: 3188: TESTE DESAFIO BIOLOGICO LEITURA 1H - AMPOLAS DE VIDRO LACRADAS COM MEIO DE CULTURA PURPURA,
FECHADA POR UMA TAMPA COM ABERTURAS LATERAIS PARA PENETRAGAD DO VAPOR E FILTRO HIDROFOBICO QUE ATUE COMO
BARREIRA BACTERIANA, COM TEMPO DE RESPOSTA DE NO MAXIMO 1 HORA, POR METODO DE FLUORESCENCIA. INDICADO PARA O
ICONTROLE BIOLOGICO DE CICLOS DE ESTERILIZACAO A VAPOR SATURADO EM ESTERILIZADORES EQUIPADOS COM PRE VACUO, QUE
OPEREM A 121 / 1342 C. POPULAGAO MINIMA DE 1 MILHAO ESPOROS SECOS E CALIBRADOS DE GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS:
ICOM CERTIFICADO DE QUALIDADE ASSEGURADA, ACONDICIONADA EM UMA AMPOLA PLASTICA, O MATERIAL DEVERA VIR
ACOMPANHADO DO EQUIPAMENTO INCUBADORA DE LEITURA COM SISTEMA DE RASTREABILIDADE E IMPRESSAQ DOS RESULTADOS DE

LEITURA EM SISTEMA DE COMODATO PARA A INSTITUICAO. PCD NO FORMATO TUBO ESPIRAL PARA VERIFICAGAO ESTERILIDADE
PMATERIAL CANULADO. CERTIFICACAD BSI, CE OU FDA..

ROTEIRO PARA AVALIACAO DO RODUTO

ANALISE G nZo NAO sE

f DFSCREVER OS CRITERIOS TECNIGOS DO ITEM, CONFORME ELEMENTO TECNICO CONFORME |  aPLICA
on | Infequiclady de jAcoliidcs- X
02| YA Vncig. X
3 | Plobacinae X
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HOUVE IDENTIFICACAO DE IRREGULARIDADES? S
{ )sIm ] (Y{NAO
QUAIS: )
PARECER FINAL
APROVADO by REPROVADO ( )

A EQUIPE DE AVALIACAO TECNICA RECOMENDA A AQUISICAD DO A EQUIPE DE AVALIACAO TECNICA NAO RECOMENDA A AQUISICAD DO
PRODUTO ACIMA POR ATENDER AS ESPECIFICAGOES, E POR ESTAR EM | PRODUTO PELAS RAZOES EXPRESSAS ACIMA,
CONFORMIDADE PARA O USO NO IGESDF,

OMISSAO DE AVALIACAO DE AMOSTRAS

NOME COMPLETO FUNCAO/LOTACAO ASSINATURA/ CARIMBO
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CRITERIOS PARA AVALIAGAO DE AMOSTRAS
SELECAO DE FORNECEDORES N2 001/2021 - AQUISICAO: AQUISICAO DE INTEGRADORES
QUIMICOS COM CESSAO EM REGIME DE COMODATO DE 3 (TRES) INCUBADORAS PARA LEITURA DE
TESTES BIOLOGICOS para as CME'S
PROCESSO SEI: 04016-00068968/2020-77

DATAAZI /Gl [ 2022 | ITEM/LOTE - ()¢
IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR:
MARCA: _J¢5T_pacic CODIGO/LOTE: 24, OF 34

Ne DE AMOSTRAS: 07

DESCRIGAO DO PRODUTO

ITEM 8 - MV: 826: TESTE DESCARTAVEL ' BOWIE & DICK ' - PARA VERIFICAGAD DA EFICIENCIA DE AUTOCLAVES A VAPOR COM PRE-VACUO, QUE
UTILIZAM BOMBA DE VACUO PARA REMOGAO DO AR DO INTERIOR DA CAMARA INTERNA DO ESTERILIZADOR. MATERIAL: CONSTITUIDO FOLHA DE TESTE
MPRESSA COM INDICADOR QUIMICO SENSIVEL AD VAPOR, DISPOSTA ENTRE CAMADAS DE FOLHAS DE UM MATERIAL POROSO, ACONDICIONADAS EM
MA EMBALAGEM QUE FORMA UM PACOTE. TAMANHO: PADRAO EQUIVALENTE AQ PACOTE B&D ISO 11.140. CARACTERISTICAS: PACOTE TESTE 'BOWIE &
ICK' DESCARTAVEL, INDICADOR QUIMICO CLASSE 2, EMBALADO E FECHADO CONTENDO UM ROTULO INDICADOR QUIMICO DE EXPOSICAQ AO VAPOR. A
OLHA DE TESTE DEVE ESTAR LOCALIZADA NO CENTRO GEOMETRICO DO PACOTE E POSSUIR UM INDICADOR QUIMICO IMPRESSO EM COR CLARA, QUE VAI
PRESENTAR MUDANGA DE COLORACAD UNIFORME, CONFORME ORIENTAGAO DO FABRICANTE, QUANDO EXPOSTA AQ VAPOR SATURADO SOB PRESSAO
NTRE 132°C E 1342C POR 3,5 A 4 MINUTOS, EXCETO QUANDO HOUVER FALHAS NA REMOGAQ DO AR. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR LOCAL PARA
INDICACAO DE DATA, NUMERO DO ESTERILIZADOR E IDENTIFICACAO DO OPERADOR. UNIDADE DE ESTOQUE: UNIDADE (UN).

ROTEIRQ PARA AVALIAGCAO DO RODUTO

ANAUSE CONFORME nio Ao se
) /DESCREVER OS CRITERIOS TECNICOS DO ITEM, CONFORME ELEMENTO TECNICO CONFORME APLICA
o | Jnkauclade ol Freoludd =<
02 ‘@' 10-;0\(.: NG <
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HOUVE IDENTIFICACAO DE IRREGULARIDADES?
()sim I BINAO
QUAIS: b E777 7 31Feh Eor Al ez

PARECER FINAL
APROVADOM REPROVADO{ }
A EQUIPE DE AVALIAGAO TECNICA RECOMENDA A AQUISICAO DO A EQUIPE DE AVALIACAD TECNICA NAO RECOMENDA A AQUISICAO DO
PRODUTO ACIMA POR ATENDER AS ESPECIFICAGOES, E POR ESTAR EM | PRODUTO PELAS RAZOES EXPRESSAS ACIMA.
CONFORMIDADE PARA O USO NO IGESDF.

OMISSAD DE AVALIACAO DE AMOSTRAS

NOME COMPLETO FUNCAO/LOTACAO ASSINATURA/ CARIMBO
Jod e ST

%M Jodvna &m Q\/! Cue Enfermeira 'f"Nl.

I CRRT eT-
AR Ao O en e % oo
LURLIN

[ Ardno~a P.canselios ) st Adnana i3 de Carvalho
f ?fgﬁ@u__
OREN-DF 341,052
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SELECAO DE FORNECEDORES N® 001/2021 — AQUISIGAO: AQUISICAO DE INTEGRADORES

QUIMICOS COM CESSAO EM REGIME DE COMODATO DE 3 (TRES) INCUBADORAS PARA LEITURA DE
TESTES BIOLOGICOS para as CME’S

PROCESSO SEI: 04016-00068968/2020-77

DATAwL/ 07 [ 2022 | mEm/loTE- A2 09
IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR: HQW/J&Q R ooty ﬁ&d/ﬂfam
MARCA: (5},[’0 WL CODIGO/ LOTE:

N2 DE AMOSTRAS: (4.

DESCRICAO DO PRODUTO

ITEM 9 - TESTE LIBERADOR DE CARGA SUBSEQUENTE PARA AUTOCLAVE A VAPOR. TESTE DESAFIO PARA CONTROLE E
LIBERAGAO DE CARGAS. COMPOSTO DE UM SISTEMA DE BARREIRA ASSOCIADO A UM INTEGRADOR QUIMICO TST CLASSE 6
PARA ESTERILIZAGAO A VAPOR. UTILIZA O METODO "LINE - PICKERILL". DISPOSITIVO QUE AVALIE SIMULTANEAMENTE
PARAMETROS COMO VAPOR, TEMPERATURA E TEMPO DE EXPOSIGAQ. LEITURA DO RESULTADO POR MUDANCA DE COR.
PARA FACILITAR O REGISTRO EM PRONTUARIOS. PARA CICLOS DE 134°C 5 MIN/ 121°C 15 MINUTOS. CERTIFICADO BSI, CE OU

FDA.

ROTEIRO PARA AVALIAGAO DO RODUTO
ANALISE CONFORME nAo i 5

/PESLCREVER 05 CRITERIOS TECNICOS DO ITEM, CONFORME ELEMENTO TECNICO CONPORME | ARLCA
01 Il dadlaole  olt breelddle X
02 ki tmcig 7 X
03 raorhedadle X
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HOUVE IDENTIFICACAO DE IRREGULARIDADES?
()sim, , l BNAO

QUAIS: Ot R oY OIS

PARECER FINAL

APROVADO fxy REPROVADO( )

A EQUIPE DE AVALIAGAO TECNICA RECOMENDA A AQUISIGAO DO A EQUIPE DE AVALIACAD TECNICA NAO RECOMENDA A AQUISICAD DO
PRODUTO ACIMA POR ATENDER AS ESPECIFICAGOES, E POR ESTAR EM | PRODUTOQ PELAS RAZOES EXPRESSAS ACIMA.
CONFORMIDADE PARA O USO NO IGESDF.

OMISSAO DE AVALIACAO DE AMOSTRAS
NOME COMPLETO FUNGAO/LOTACAO ASSINATURA/ CARIMBO
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CRITERIOS PARA AVALI(.\ynu Ut AMOSTRAS

SELECAO DE FORNECEDORES N2 001/2021 ~ AQUISICAO: AQUISICAO DE INTEGRADORES

IEY® |

e
@
q
%]5 | TESTES BIOLOGICOS para as CME'S
end] PROCESSO SEI: 04016-00068968/2020-77

VER

rICOS COM CESSAO EM REGIME DE COMODATO DE 3 (TRES) INCUBADORAS PARA LEITURA DE

DATA,) I/ 01/ 2022 | ITEM/LOTE- 3> 271 5SS
IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR: ¢

Lo \AvIA MediA A=d. \ oy 4=
MARCA:

\Jerw Y uldnn SSon/' C CODIGO/ LOTE: N //"\"

N° DE AMOSTRAS: A ©

DESCRICAO DO PRODUTO

15.883; DE FACIL UTILIZAGAO E LEITURA IMEDIATA. PERMITE REPRODUTIBILIDADE QUE ACOMPANHE O GUIA DE
RESULTADO - FALHO E ACEITO.

ITEM 10 - TESTE PARA VERIFICACAO DIARIA DE LIMPEZA EM LAVADORAS AUTOMATIZADAS - IN DICAE\DOR PARA AVALIAGCAO
DE SUPERFICIE OU LUMEN DOS PRODUTOS DE SAUDE PASSIVEIS DE PROCESSAMENTO. LAMINA METALICA INDIVIDUALIZADA
COM SIMULACAO DE IMPREGNAGAO DE SANGUE HUMANO DE CARACTERISTICAS ATOXICA DE ACORDO COM A NORMA ISO

.
[ ROTEIRO PARA AVALIACAO DO RODUTO
ANALISE CONFORME NAO NAD SE
DESCREVER 05 CRITERIOS TECNICOS DO ITEM, CONFORME ELEMENTO TECNICO CONFORME APLICA
01 CrrNemaldiage KXo 1o Dl >
02 f’{—"a(;r/\_/cf/_\ N/
03 Pn a1 i A Lo G
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HOUVE IDENTIFICACAO DE IRREGULARIDADES?
( )SIM [ PINAO
QUAIS: [ i asNe N C_Of\ﬁ‘e\r:/f-ﬂ'-‘:‘«g‘ ——
PARECER FINAL
Apnowmo}q’ REPROVADO ( )
A EQUIPE DE AVALIACAO TECNICA RECOMENDA A AQUISICAO DO

PRODUTO ACIMA POR ATENDER AS ESPECIFICAGOES, E POR ESTAR EM

PRODUTO PELAS RAZOES EXPRESSAS ACIMA.
CONFORMIDADE PARA O USO NO IGESDF.
| corre

A EQUIPE DE AVALIACAO TECNICA NAD RECOMENDA A AQUISICAO DO

:

OMISSAO DE AVALIACAO DE AMOSTRAS

NOME COMPLETO FUNCAO/LOTAGCAO A‘ss[m@ﬁétdgémgb
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N CRITERIOS PARA AVALIAGAO DE AMOSTRAS

SELECAO DE FORNECEDORES N° 001/2021 — AQUISICAO: AQUISICAO DE mT:::f?.?S:i 3
QuIMICOS COM CESSAO EM REGIME DE COMODATO DE 3 [TRES)'INCUBADORAS P
TESTES BIOLOGICOS para as CME’S
PROCESSO SEI: 04016-00068968/2020-77

DATAR | /0l /2022 | mEm/LoTE - 2 41
IDENTIFICAGAO DO FORNECEDOR: :
MARCA: Seal Tes] cODIGO/ LOTE: 1/16 [EXA2
N° DE AMOSTRAS: () 4,

DESCRICAO DO PRODUTO

ITEM 11 - TIRA INDICATIVA PARA AVALIACAO DOS PROCESSOS DE SELAGEM - QUE SERVE PARA AUXILIAR NOS PROCESSOS
DE VALIDACAO DE SELAGEM E TAMBEM PARA USO COMO ROTINA OPERACIONAL. PERMITE MONITORAMENTO DA

SELAGEM: TEMPO, TEMPERATURA E PRESSAQ; FACIL LEITURA, COM INTERPRETACAO IMEDIATA; POSSIBILITA REGISTRO:
CONFORMIDADE : EN-ISO 11607-2 2006; ATOXICO E LATEX FREE.

ROTEIRO PARA AVALIAGAO DO RODUTO
ANALISE EETT nio NAO sE

) DESCREVER OS CRITERIOS TECNIGOS DO ITEM, CONFORME ELEMENTO TECNICO CONFORME APLICA
| _mktandacle oo Fediais X
02 Y Phcia, X
03 loadsa of cxede ' >
04
05 ]
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HOUVE IDENTIFICACEO DE IRREGULARIDADES?
. Aysim I Ao

QUAIS: 4) €177 g AtlredsVizirer g

PARECER FINAL

APROVADO I

REPROVADO ( )
A EQUIPE DE AVALIACAO TECNICA RECOMENDA A AQUISICAO DO

A EQUIPE DE AVALIACAD TECNICA NAG RECOMENDA A AQUISICAD DO
PRODUTO ACIMA POR ATENDER AS ESPECIFICACOES, E POR ESTAR EM PRODUTO PELAS RAZOES EXPRESSAS ACIMA,
CONFORMIDADE PARA O USO NO IGESDF.

OMISSAO DE AVALIACAO DE AMOSTRAS
NOME COMPLETO JFUNCAO/LOTACAD ASSINATURA/ CARIMBO
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CRITERIOS PARA AVALIAGAO DE AMOSTRAS

o~

v’

SELECAO DE FORNECEDORES N2 001/2021 — AQUISIGAO: AQUISICAO DE INTEGRADORES
QUIMICOS cOM CESSAO EM REGIME DE COMODATO DE 3 (TRES) INCUBADORAS PARA LEITURA DE
TESTES BIOLOGICOS para as CME'S

PROCESSO SEI: 04016-00068968/2020-77

DATAN ! / 07/ 2022

[ TEMALOTE- 24 1D 2%
IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR: .
MARCA:  aslen tov, CODIGO/ LOTE:
N2 DE AMOSTRAS: 04,
DESCRICAO DO PRODUTO

TEM 12 - FITA PARA AUTOCLAVE - MATERIAL: CONFECCIONADA EM DUAS FACES, SENDO O DORSO EM PAPEL CREPADO
TRATADO, COM IMPRESSAO DE SINALIZADOR VISUAL QUE INDIQUE PASSAGEM PELO PROCESSO DE ESTERILIZAGAO EM
PAUTOCLAVE (LISTAS NA DIAGONAL) E A OUTRA FACE EM ADESIVO ESPECIAL RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS,
TAMANHO/CAPACIDADE: 17 A 20MM X 30M, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM SACO
PLASTICO, FORMA DE APRESENTAGAO: ROLO COM 17A 20MM X 30M, PRAZO DE VALIDADE: 75% DO PRAZO TOTAL DE

VALIDADE DO PRODUTO, UNIDADE DE ESTOQUE: ROLO (RL), CODIGO SES: 076695, UNIDADE DE FORNECIMENTO: ROLO COM
17A 20MM X 30M.

ROTEIRO PARA AVALIACAO DO RODUTO

ANALISE o— nio NAO SE

h__PESCREVER OS CRITERIOS TECNICOS DO ITEM, CONFORME ELEMENTO TECNICO CONFORME |  APLICA
o | “Inlraudads oo precluls- ><
02 Yhiirnca. 1 ey
| (ao-he'olacle. >
04
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06

HOUVE IDENTIFICACAO DE IRREGULARIDADES? .
. { }SIM | PFNAD

QUAIS:  Sem Jntthcessinecal

PARECER FINAL

APROVADO PR

A EQUIPE DE AVALIACAO TECNICA RECOMENDA A AQUISICAO DO
PRODUTO ACIMA POR ATENDER AS ESPECIFICACOES, E POR ESTAR EM
CONFORMIDADE PARA O USO NO IGESDF.

REPROVADO | )

A EQUIPE DE AVALIACAO TECNICA NAD RECOMENDA A AQUISICAO DO
PRODUTO PELAS RAZOES EXPRESSAS ACIMA.

o, | o OMISSAO DE AVALIACAO DE AMOSTRAS
NOME COMPLETO FUNCAO/LOTAGAOD ASSINATURA/ CARIMBO
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CRITERIOS PARA AVALIACAO DE AMOSTRAS |

SELEGCAO DE FORNECEDORES N 001/2021 - AQUISICAO: AQUISICAO DE INTEGRADORES
QuIMICOS COM CESSAO EM REGIME DE COMODATO DE 3 (TRES) INCUBADORAS PARA LEITURA DE
TESTES BIOLOGICOS para as CME'S

PROCESSO SEI: 04016-00068968/2020-77

DATA2] /0 )/ 2022 | ITEM/LOTE -
IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR: .,
MARCA: ~\ & Cin S e n\ /] VTS| conico/ LoTe:
N° DE AMOSTRAS: > <~

DESCRIGAO DO PRODUTO

ITEM 13 — MV 2851 AMPOLAS DE VIDRO CONTENDO MATERIAL REAGENTE - COM MINI PE'flOLAS DE VIDRO CAPAZES DE
REAGIR E MUDAR COLORAGAO DO LIQUIDO INTERNO, POR LIBERAGAO DE MOLECULAS DE ACIDO CLORIDRICO CONFORME A

ENERGIA ULTRASSONICA E LIBERADA PELO PROCESSO DE LIMPEZA NA LAVADORA ULTRASSONICA. CAPAZ DE ATESTAR O
PROCESSO DE CAVITAGAO DA LAVADORA.

ROTEIRO PARA AVALIACAO DO RODUTO

ANALISE

CONFORME nko - ::3::
DESCREVER OS CRITERIOS TECNICOS DO ITEM, CONFORME ELEMENTO TECNICO CONFOR
i Ko giidade o~ pood to X
2] >{CICKACA r >
03 Vhsticidad e X
- -
05
06
HOUVE IDENTIFICACf\O DE IRREGULARIDADES?

(X sim | { JNAO
auals: {ossive ( dedpito /o coviph e o A IS
& sl a5 o orve

PARECER FINAL

APROVADO D

REPROVADO ( )

A EQUIPE DE AVALIAGAO TECNICA RECOMENDA A AQUISICAD DO

PRODUTO ACIMA POR ATENDER AS ESPECIFICACOES, E POR ESTAR EM
CONFORMIDADE PARA O USO NO IGESDF.

A EQUIPE DE AVALIACAO TECNICA NAO RECOMENDA A AQUISICAD DO
PRODUTO PELAS RAZOES EXPRESSAS ACIMA.

OMISSAO DE AVALIACAO DE AMOSTRAS Wallyson 3.0 de Aqaho
| 7 NOME COMPLETO FUNGAO/LOTAGAO ASSINATURATCARIMBO
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CRITERIOS PARA AVALIACAO DE AMOSTRAS

SELECAO DE FORNECEDORES N¢ 001/2021 — AQUISICAO: AQUISIGAO DE INTEG
RADOR
qQuimicos com CESSAO EM REGIME DE COMODATO DE 3 (TRES) INCUBADORAS PARA LEITU;:
£ <7ES BIOLOGICOS para as CME'S o

T
PROCESSO SEI: 04016-00068968/2020.77
DATAZD /¢ [ 2022 nsévmme -~ M= Y

3 . }’! - o Or— et o k/f .
IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR A0 o /p,, o lutos Nos P

MARCA: 1’41 U2
N° DE AMOSTRAS: &

DESCRICAO DO PRODUTO
JEiRA DISPOSITIVO PARA LUMEN - INDICADO PARA AVALIAGRO DA EFICACIA DO DESEMPENHO|
CLUI INSTRUMENTOS CIRURGICOS MINIMAMENTE INVASIVOS. PONTA com

s DA LAVADORA. IN
CM X 0,5CM. APRESENTACAO: CAIXA COM 01 UNIDADE

\TEM 14 - MV 2849 MANG
DE LIMPEZA DE CANULADO
ROSCA LUER LOCK, MEDIDA 15

ROTEIRO PARA AVALIACAO DO RODUTO
B A
ANAUSE CONFORME NAO NAOSE
DESCREVER OS CRITERIOS TECNICOS DO ITEM, CONFORME ELEMENTO TECNICO CONFORME | APLICA
01 | Aeonidide o Xeste <
02 COCACLA 2K e |
(03| /fan—X.c C dae X — |
04 A ===
05 \
(o5 | \
HOUVE IDENTIFICACAO DE IRREGULARIDADES?
) Dysi [ [INAO -
e Voaie— AcAcdlita gug sega pea yacds S=-S@
=) e AluaD Lo ? sTle 4

PARECER FINAL

APROVADO (Y ] REPROVADO ( )
A EQUIPE DE AVALIACAO TECNICA RECOMENDA A AQUISICAO DO I A EQUIPE DE AVALIAGAO TECNICA NAO RECOMENDA A AQUISICAO DO

A O 0 ACIMA POR ATENDER S ESPECIFICAGOES, E POR ESTAR EM | PRO
CONFORMIDADE PARA O USO NO IGESDF. DUTO PELAS RAZOES EXPRESSAS ACIMA.

—
: o OMISSAO DE AVALIACAO DE AMOSTRAS Wolicoe & O
WALz . 1 FUNGROJLOTAGAO || ASSNATURA CARIVIED
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CRITERIOS PARA AVAUACKO DE“AMOSTRAS —_—
1/2021 - AQUISICAD: AQUISICAO DE INTEGRADORES

SELECAO DE FORNECEDORES N* 00
QUIMICOS COM CESSAO EM REGIME DE COMODATO DE 3 (TRES) INCUBADORAS PARA LEITURA DE
TESTES BIOLOGICOS para as CME’S
PROCESSO SEI: 04016-00068968/2020-77
= ]
DATALDS /U [ 2022 TEM/LOTE- V= 1 S
A T g - ’t’ 7 e £\ QAT
IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR: /T oo pro [ [ L2 de 1M ogvtos i g
MARCA: [“A 44 SU/LE : CODIGO/ LOTE: [V / A ? |
N2 DE AMOSTRAS: ¢ > 4 ]
DESCRICAO DO PRODUTO

MX1,5CM - DIMENSOES 7CMX6CMX1,5CM, PERFURADO EM TODAS
ERGENTES, COM UMA MOLA INTERNA QUE PERMITA O
ZAVEL E QUE RESISTA A TEMPERATURA DE 93°C.

ITEM 15 — MV 2853 MINI CESTO EM AGO INOX 7CMX6C
AS FACES PARA PERMITIR ENTRADA DE AGUA DA LAVAGEM E DET
PRENDIMENTO DO TESTE DE SUJIDADE E/OU TEMPERATURA. REUTILI

ROTEIRO PARA AVALIACAO DO RODUTO
ANALISE NAo NAO SE
DESCREVER 0S CRITERIOS TECNICOS DO ITEM, CONFORME ELEMENTO TECNICO CONFORME | conFoRmE APLICA
o1 | Trysed MASDe Do o odirto X
02 F P:'“t : ’\;"\/'C—CA v ‘(‘
03 YAA AL C N e S
04 \
05 |
06 \

HOUVE IDENTIFICACAO DE IRREGULARIDADES?
XINAD
~

()sim =
N enCoNNEALr AS ——

QUAIS: S e~

PARECER FINAL

APROVADO P REPROVADO [ )
NICA RECOMENDAAAQUTSICI-\O DO A EQUIPE DE AVALIAC.AO TECNICA NAO RECOMENDA A ﬁQUlSlCAO DO
PRODUTO PELAS RAZOES EXPRESSAS ACIMA.

A EQUIPE DE AVALIAGAO TEC

PRODUTO ACIMA POR ATENDER AS ESPECIFICAGOES, E POR ESTAR EM
CONFORMIDADE PARA O USO NO IGESDF.
OMISSAO DE AVALIACAO DE AMOSTRAS
NOME COMPLETO FUNCAO/LOTACAO ASSINATURA/ CARIMBO
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CRITERIOS PARA AVALIACAO DE AMOSTRAS

AQUISICAO DE INTEGRADORES QUIMICOS COM CESSAO EM REGIME DE COMODATO DE 3 (TRES)
INCUBADORAS PARA LEITURA DE TESTES BIOLOGICOS para as CME’S

PROCESSO SEI: 04016-00068968/2020-77

pATA: €3 7 O /2022 | ITEM/LOTE: 23 §3 f3-<)
IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR: &9 | & AIC. rred 1€ 0w
MARCA: Tenp. A - Juce CODIGO/ LOTE:

N® DE AMOSTRAS: (o>

DESCRICAO DO PRODUTO

ITEM 3 - MV: 2852 - INDICADOR QUIMIICO PARA TEMPERATURA E TEMPO DE EXPOSICAO - INDICADOR QUIMICO DESENVOLVIDO PARA MONITORAR A
TEMPERATURA E O TEMPO DE EXPOSICAO NA FASE DE TERMODESINFECCAC DOS CICLOS DE LIMPEZA DE INSTRUMENTAIS CIRURGICOS OU OUTROS
DISPOSITIVOS MEDICOS. CONSISTE NUMA TIRA DE MATERIAL TERMO-RESISTENTE E CAPAZ DE AVALIAR AS TEMPERATURAS ENTRE 702C A 90°C,
ASSINALANDO A TEMPERATURA DA TERMODESINFECCAD. LEITURA DE RESULTADO ATRAVES DE MUDANGA DE COR DOS CIRCULOS DE TEMPERATURA
PARA UM TOM PRATEADO, INDICANDO QUE A TEMPERATURA IDEAL PARA TERMODESINFECCAD FOI ATINGIDA. DEVE ESTAR DE ACORDO COM ISO 158834
5

ROTEIRO PARA AVALIACAO DO PRODUTO

ANAI'ISE CONFORME CON':::ME ::3‘:5:
01 inteeidede b
02 e Y,
03 Dhedn ta Aedd oA
04
05
HOUVE IDENTIFICACAO DE IRREGULARIDADES?
()sm [ {x) NAO
QUAIS:
PARECER FINAL Yo, L
APROVADO ()Q REPROVADO(( )
A EQUIPE DE AVALIACAO TECNICA RECOMENDA A AQUISICAO DO A EQUIPE DE AVALIAGAO TECNICA NAO RECOMENDA A AQUISICAO DO
PRODUTO ACIMA POR ATENDER AS ESPECIFICACOES, E POR ESTAR EM | PRODUTO PELAS RAZOES EXPRESSAS ACIMA.
CONFORMIDADE PARA O USO NO IGESDF.

COMISSAO DE AVALIACAO DE AMOSTRAS

NOME COMPLETO FUNCAO/LOTACAO ASSINATURA/ CARIMBO
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