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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL

IGESDF

L“\ . P Geréncia Geral de Logistica de Insumos
s DE S4UDE DO DISTRITS FEDEAAL
Geréncia de Insumos Farmacéuticos e OPME
ELEMENTO TECNICO
N2 2/2022 - IGESDF/UCAD/SUCAD/GGLIN/GEIFO
1. DO OBJETO
1.1. O presente Elemento Técnico tem por objeto aquisicdo regular de COLETOR URINA, ESPECULO, DISPOSITIVO

SORO E SONDAS ASPIRACAO de acordo com as especificacdes, quantidades e demais condi¢des constantes neste Elemento
Técnico e em seu Anexo |, para atender as necessidades do Instituto de Gestdo Estratégica de Saude do Distrito Federal - IGESDF,
nos termos do Regulamento Préprio de Compras e Contratagdes do IGESDF, publicado no DODF n° 77 de 25 de abril de 2019.

2. JUSTIFICATIVA DA AQUISICAO

2.1. O Instituto de Gestdo Estratégica de Saude do Distrito Federal - IGESDF presta agGes e servigos de saude hospitalar,
ressaltando a formacgdo profissional e a educagdo permanente, bem como a prestacdo de servigos publicos nas atividades
correlatas e inerentes a satde publica, atuando exclusivamente no &mbito do Sistema Unico de Satde.

2.2. Nesse sentido, essa aquisi¢do justifica-se pela necessidade dos materiais na prestacdo dos servigos assistenciais
aos pacientes e para a realizagdo dos procedimentos, pois sdo considerados insumos estratégicos de suporte as agGes de saude,
que tém por finalidade diagnosticar, prevenir, curar doengas ou aliviar seus sintomas.

2.3. Tratam-se de insumos essenciais e de uso regular nas unidades do IGESDF, sendo imprescindiveis para a
continuidade dos servigos de satde.

2.4. A aquisicdo, visa atender a demanda dos usuarios atendidos no IGESDF, abastecendo as unidades de atendimento
ao paciente.

2.5. A auséncia desses insumos, acarretard prejuizo no atendimento e servigos oferecidos, podendo levar a suspensao

dos procedimentos realizados pela equipe de satide e consequentemente, risco a satide do usuario.

3. JUSTIFICATIVA DO QUANTITATIVO A SER ADQUIRIDO

3.1. Os quantitativos foram estimados e estdo de acordo com o Calculo do Consumo Médio Mensal - CMM anexada ao
processo, por meio do preenchimento de uma planilha elaborada e unificada com os dados das unidades do Instituto
(66726825). O calculo foi baseado nos trés maiores meses de consumo das unidades nos ultimos 12 meses, isso porque em
alguns casos o CMM pode variar muito, podendo gerar altera¢des no real consumo das unidades.

3.2. Na planilha a Quantidade Utilizavel Provavel é estimada a partir da andlise estatistica dos Relatérios de Consumo
Médio Mensal dos produtos (66726679) dos ultimos 12 meses, registrado no Sistema Soul MV, visando o abastecimento dos
produtos de uso regular com uma margem de seguranga.

3.3. A margem de seguranca, estabelecida pela GGLIN, representa o valor de 20%, que acrescida da média de consumo
histérico analisado considerando os valores positivos e diferentes de zero, resultam no CMM PREVISTO. Essa margem de
seguranga também estd considerando a abertura de novas UPAS que serdo abastecidas pelo IGES, o que acarretara em aumento
do consumo dos materiais.

3.4. Assim, a Quantidade Utilizavel Provavel, suficiente para o periodo de 12 meses, utilizada para emissdo da presente
Solicitagdo de aquisi¢do resulta da multiplicacdo do CMM PREVISTO pelo periodo de abastecimento desejado em meses.

3.5. Os quantitativos totais de cada item informado nas planilhas (66726825) foram arredondados no Anexo | deste
Elemento Técnico, a fim de evitar quantidades fracionadas.

ESPECIFICACAO DO OBJETO

4.1. Conforme disposto no Anexo | deste Elemento Técnico.

5. PROPOSTA COMERCIAL

5.1. A proposta devera ser apresentada em planilha discriminativa, que devera conter:
a) nome do representante legal da empresa e dados;

b) detalhamento do objeto;
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c) as quantidades;

d) valores unitarios e totais por unidade, em moeda nacional, em algarismo e por extenso;

e) prazo de validade da proposta ndo inferior a 90 (noventa) dias;

f) prazo para entrega dos materiais;

g) dados bancarios da empresa, tais como nimero da conta corrente, agéncia e nome do Banco da mesma;

h) CNPJ, telefone/fac-simile, endereco e e-mail;

i) marca e modelo do objeto;

j) garantia do objeto;

k) prospecto

5.2. Nos valores ja deverdo estar consideradas todas as despesas com tributos, fretes, transportes, seguros e demais

despesas que incidam direta ou indiretamente no fornecimento do objeto deste Elemento Técnico.

6. AMOSTRAS E PROSPECTOS

6.1. Caso seja necessario, o IGESDF poderd solicitar amostra(s) ao Fornecedor vencedor, a fim de verificar a
adequabilidade e compatibilidade do(s) objeto(s) ofertado(s).

6.1.1. O IGESDF convocara o fornecedor para entregar amostra dos produtos ofertados para teste, devendo estar em
embalagem original ou na qual o produto serd entregue, desde que contenha as informacgdes gerais do mesmo.

6.1.2. As amostras deverdo estar devidamente identificadas, constando em etiqueta o numero de referéncia da Selegdo
de Fornecedores, o nimero de cada lote e do cédigo do produto a que se refere, e o nome da empresa.

6.1.3. As amostras que ndo estiverem identificadas da forma exigida no subitem anterior ndo serdo recebidas e a
empresa sera desclassificada para o item. A apresentagdo de amostras divergentes das especificagGes contidas no elemento
técnico e seus Anexos acarretard a desclassificagdo da empresa para aquele item.

6.2. As amostras deverdo ser entregues no prazo maximo de 05 dias uteis no Nucleo de Compras do IGESDF no
endereco TR SIA Trecho 17, Rua 06, Lote 115, Zona Industrial — Guara, Brasilia/DF — CEP: 71.200-216, no horario de 09:00 as
12:00 horas e 14:00 as 17:00 horas.

6.3. A convocagdo para a apresentagdo da amostra podera ser realizada por e-mail, mensagem, ligagdo telefénica ou
publicacdo no site do IGESDF.

6.4. Sendo a amostra apresentada reprovada, o Fornecedor sera automaticamente desclassificado.

6.5. As amostras, porventura apresentadas, deverao ser retiradas pelos interessados, no Nucleo de Compras do IGESDF

no endereco TR SIA Trecho 17, Rua 06, Lote 115, Zona Industrial — Guara, Brasilia/DF — CEP: 71.200-216, no horario de 09:00 as
12:00 horas e 14:00 as 17:00 horas em até 3 dias uteis, apos a conclusdo da Sele¢do de Fornecedores (homologagdo, revogagdo
ou anulagdo). Decorrido esse prazo, o IGESDF utilizara, doara, ou simplesmente descartara as amostras.

6.6. Critério de avaliacdo de amostras

6.6.1. As amostras para andlise, deverdo ser apresentadas da seguinte forma;

a) Composicdo do material compativel com o descritivo;

b) Embalagem devera oferecer prote¢do ao produto;

c) Constar identificagdo completa na embalagem;

d) Proporcionar abertura adequada;

e) Proporcionar abertura adequada em técnica asséptica;

f) Apresentar o lote;

g) Apresentar data de fabricacdo;

h) Apresentar data de validade; e

i) Apresentar registro na ANVISA.

6.6.2. Segue no anexo de n 2 1l, o modelo de formulario de avaliagdo com critérios de avalia¢do.
6.6.3. As amostras deveram ser analisadas conforme descrito e informado em ficha de avaliagdo disponivel em anexo,

que devera ser preenchida com todos os critérios de avaliagdo, assinada por no minimo trés profissionais que em conjunto ira
proceder com a realizacdo da analise, esses profissionais sdo indicados via Sei pela drea técnica. Apds a andlise da drea técnica os
formuldrios preenchidos sdao anexados ao processo.

7. HABILITACOES DA EMPRESA

7.1. O Fornecedor deverd apresentar os documentos referentes a regularidade fiscal, juridica e técnica, conforme
relacionados abaixo:
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7.1.1. Referentes as Regularidades Fiscais:
a) CNPJ — Comprovante de inscri¢cdo e de situagdo cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica;
b) Unido — Certiddo Negativa de regularidade com a Fazenda Federal, mediante certiddo conjunta negativa de débitos, ou

positiva com efeitos de negativa, relativos aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

c) CNDT — Certiddo Negativa de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante Certiddo
Negativa de Débitos Trabalhistas, ou certiddo positiva com efeitos de negativa;

d) FGTS — Certiddo Negativa de regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Servigo, mediante Certificado de
Regularidade;

e) Certiddo Negativa de regularidade perante as Fazendas Municipal, Estadual ou Distrital da sede do fornecedor;

f) CEIS — Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas, mantido pela Controladoria Geral da Uniao;

g) CNJ — Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho

Nacional de Justiga;
h) TCU — Lista de Inidoneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unido; e

i) Certiddo Negativa de Faléncia ou Concordata (art.192, Lei n? 11.101/2005), Recuperagdo Judicial ou Extrajudicial e
Execugdo patrimonial, expedidas pelo setor de distribuicdo da Justica Comum, Justica Federal e Justiga do Trabalho do domicilio
ou domicilios da pessoa fisica ou juridica.

7.1.2. Referentes a Habilitagdo Juridica:

a) Cépia da Cédula de identidade, quando se tratar de empresa Pessoa Fisica;

b) No caso de empresa individual: registro empresarial na junta comercial;

c) No caso de sociedades comerciais: Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado na

junta comercial. Os documentos deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidagdo respectiva;

d) Documento comprobatdério autenticado de seus administradores reconhecido nacionalmente (CNH, carteira de
identidade, registro profissional ou outro);

e) No caso de sociedades por agdes: Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado,
acompanhado de documentos de eleigdo de seus administradores, em exercicio;

f) No caso de sociedades civis: inscricdo do Ato constitutivo e alteragdes subsequentes no Registro civil das Pessoas
Juridicas, acompanhada de prova de diretoria em exercicio;

g) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no pais: decreto de autoriza¢do e ato de registro ou
autorizagdo para funcionamento expedido pelo érgdo competente, quando a atividade assim o exigir; e

h) Para todos os efeitos, considera-se como Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, o documento de
constituicdo da empresa, acompanhado da (s) ultima (s) alteragdo (Ges) referente (s) a natureza da atividade comercial e a
administracdo da empresa, ou a Ultima alteragdo consolidada.

7.1.3. Quanto a Representagdo:

a) Se representante legal apresentar procuragdo por instrumento particular ou publico, com poderes para praticar os atos
pertinentes da Sele¢do de Fornecedores;

b) Na hipdtese de procuragdo por instrumento particular, devera vir acompanhada do documento constitutivo do
proponente ou de outro documento em que esteja expressa a capacidade/competéncia do outorgante para constituir
mandatario; e

c) O representante legal constante na procuragdo deverd apresentar documento comprobatdrio autenticado reconhecido
nacionalmente (CNH, carteira de identidade, registro profissional ou outro), assim como do sdcio outorgante.

7.1.4. Referentes a Habilitagdo Técnica:

a) Licenga Sanitdria Municipal, Estadual ou Distrital vigente;

b) Autorizacdo de Funcionamento de Empresa (AFE) participante, emitida pela ANVISA/MS ou 6rgdo responsavel

(Observacgdo: quando se tratar de aquisicdo de medicamentos submetidos a Portaria da Secretaria de Vigilancia Sanitaria n2 344
de 12/05/1998, o estabelecimento participante deve apresentar Autorizacdo Especial de Funcionamento);

c) Registro do produto junto a ANVISA. A interessada devera indicar o nimero do registro do produto junto a ANVISA,
preferencialmente com 13 digitos. O registro deve estar dentro do prazo de vigéncia, que serd averiguado no site da ANVISA
(www.anvisa.gov.br). Em situagGes em que o registro exigido ndo esteja devidamente atualizado no site da ANVISA sera solicitado
publicagdo no Didrio Oficial da Unido (identificando o item em questdo). Sera também aceito, protocolo de revalidagdo, datado
do primeiro semestre do ultimo ano do quinquénio de validade (RDC n? 250 de 20/10/04), acompanhado dos Formulérios de
Peticdo 1 e 2 referentes ao produto;

d) Copia da notificagdo divulgada no site da ANVISA (RDC n2 199, de 26/10/06), caso o item cotado seja um medicamento
de notificacdo simplificada;
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8. CONDIGOES DE ENTREGA

8.1. Os produtos deverdo ser entregues no IGESDF no endereco SHMS - AREA ESPECIAL - QUADRA 101 - BLOCO A,
Brasilia — DF, CEP: 70.335-900, no horario de 09h00 as 12h00 e de 14h00 as 17h00min horas, conforme local indicado na ordem
de fornecimento.

8.1.1. O Fornecedor dirigir-se-a ao local da entrega munido da(s) Nota Fiscal(is) e da Ordem de Fornecimento;

8.1.2. Durante a vigéncia do instrumento contratual ou/até o recebimento definitivo do objeto, o local de entrega para
fornecimento podera sofrer modifica¢des, a critério do IGESDF. Neste caso, o novo enderego para entrega constard na Ordem de
Fornecimento.

8.2. Os produtos deverdo ser entregues no interior do local designado e o descarregamento dos mesmos sera de
responsabilidade do Fornecedor.

8.3. O prazo para entrega dos produtos serd de 10 (dez) dias corridos, contados do recebimento pelo detentor da
Ordem de Fornecimento, exceto quando, a critério do HB IGESDF, for estabelecido prazo superior na Ordem de Fornecimento.
8.4. Os produtos deverdo ser entregues da seguinte forma:

8.4.1. O fornecedor devera indicar na(s) nota(s) fiscal(is), além de outras informagdes exigidas de acordo com a legislagdo
especifica:

a) NUmero da ordem de fornecimento;

b) O nome do material;

c) A marca e o nome comercial;

d) Deverd conter o tipo de instrumento contratual ou nimero de referéncia da Sele¢do de Fornecedores;

e) Ndmero do registro do produto na ANVISA/MS, quando couber.

8.4.2. O prazo de validade do(s) produto(s), por ocasido de sua entrega no IGESDF, deve ser de no minimo de 12 meses a
contar da data de entrega:

a) Nos casos em que os produtos apresentem validade abaixo de 12 meses a contar da data de entrega, a critério do
IGESDF poderdo ser aceitos os produtos, mediante a apresentacdo de Carta de Comprometimento de Troca.

b) Obriga-se o fornecedor, quando acionado, a proceder a substituigdo no prazo de 2 (dois) dias Uteis a partir da data da
solicitagdo do HB de troca do material que por ventura vier a vencer.

c) Em caso de descumprimento, a empresa estara sujeita as penalidades previstas neste Elemento Técnico, em observancia
ao Regulamento de Préprio de Compras e Contratagdes do IGESDF.

8.4.3. O(s) objeto(s) devera(ao) ser entregue(s) dentro da mais perfeita integridade, sem avarias ou estragos, observando
0 seguinte:

a) A embalagem original deve estar em perfeito estado, sem sinais de violagdao, de acordo com legislagdo pertinente, e

identificadas com as informagGes: especificacdo, quantidade, data de fabricacdo, data de validade, nimero do lote, nimero do
registro do produto na ANVISA/MS e data de esterilizagdo, quando for o caso;

b) A embalagem deve ser adequada a natureza do objeto, portanto, resistente ao peso, a forma e as condi¢cdes de
transporte. Além disso, as embalagens externas (secundarias) devem apresentar as condi¢Oes corretas de armazenamento do
produto (temperatura, umidade, empilhamento maximo);

c) O armazenamento e o transporte dos produtos deverdo atender as especificagdes técnicas do produto (temperatura,
calor, umidade, luz) e o(s) nimero(s) do(s) lote(s) ou item (s) fornecido(s);

d) A quantidade correspondente a cada lote (ou item);

e) O prazo de validade correspondente a cada lote (ou item).

8.5. Em caso de descumprimento, a empresa estara sujeita as penalidades previstas no item 14.1 deste Elemento

Técnico, além das previstas no Regulamento Préprio de Compras e Contratacdes do IGESDF.

9. VIGENCIA

9.1. O instrumento contratual decorrente do presente Elemento Técnico, tera vigéncia de 12 (doze) meses a partir da
data de sua assinatura da Ata de Registro de Preco, podendo ser prorrogado por igual periodo.

9.2. A referida vigéncia ndo exonera o fornecedor do cumprimento do prazo de validade dos produtos, que devera ser
de 12 (doze) meses, contatos a partir da data da entrega.

10. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

10.1. Cumprir o objeto deste elemento técnico, dentro do prazo fixado, em conformidade com a proposta apresentada,
ficando ao seu cargo todos os 6nus e encargos decorrentes do fornecimento.
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10.2. Acusar o recebimento da Ordem de Fornecimento encaminhada por meio do endereco eletronico correspondente
ao seu envio.

10.3. Manter atualizados os dados cadastrais, comunicando ao IGESDF toda e qualquer alteragédo.

10.4. Fornecer o(s) produto(s), rigorosamente, de acordo com as especificacBes constantes no subitem 4.1, n3o se

admitindo procrastinagdo em funcdo de pedido de revisdo de prego ou substituicdo de marca.

10.5. Responsabilizar-se pelo transporte do(s) produto(s) de seu estabelecimento até o local determinado, bem como
pelo seu descarregamento até o interior do local de entrega, observando as regras para manutengao da sua qualidade.

10.6. Garantir a boa qualidade do(s) produto(s) fornecido(s), respondendo por qualquer deterioracdo, substituindo
sempre que for o caso.

10.7. Substituir, apds solicitagdo do Fiscal, ou propor a substituicdo da(s) marca(s) do(s) produto(s) registrado(s), desde
que haja autorizacdo do IGESDF, mantendo no minimo o(s) padrdo(des) fixado(s) neste elemento técnico, sempre que for
comprovado que a qualidade da(s) marca(s) atual(is) ndo atende(m) mais as especificacGes exigidas ou se encontra(m) fora da
legislagdo aplicavel.
10.7.1. Substituir, reparar e corrigir, no prazo fixado de 2 (dois) dias Uteis, o objeto com avarias ou defeitos, sem qualquer
onus para o IGESDF.

10.8. Arcar com todas as despesas pertinentes ao fornecimento registrado, tais como tributos, fretes, embalagem e
demais encargos.

10.9. Responder, integralmente, pelos danos causados ao IGESDF ou a terceiros, por sua culpa ou dolo, ndo reduzindo
ou excluindo a responsabilidade o mero fato da execucdo ser fiscalizada ou acompanhada por parte do IGESDF e dos
participantes.

10.10. Os produtos deverdo ser entregues conforme as exigéncias deste instrumento.

11. OBRIGACGES DA CONTRATANTE

11.1. Indicar os locais e horarios em que deverd ser entregue o produto;

11.2. Autorizar o pessoal da Contratada, acesso ao local da entrega desde que observadas as normas de seguranca do ou
IGESD;

Rejeitar no todo ou em parte, o produto entregue em desacordo com as obrigagdes assumidas pelo fornecedor;

11.3. Garantir o contraditdrio e ampla defesa;
11.4. Efetuar o pagamento a Contratada nas condigGes estabelecidas deste Elemento Técnico;
11.5. Acompanhar e fiscalizar a execugdo do instrumento contratual, bem como atestar na nota fiscal/fatura a efetiva

execucdo do objeto.

11.6. Notificar a Contratada, por escrito, sobre imperfeicdes, falhas ou irregularidades constatadas na execugdo da
entrega deste Elemento Técnico, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessarias.

12. FISCALIZACAO

12.1. A fiscalizagdo e atesto das Nota (s) Fiscal (is) sera realizado pela Geréncia de Insumos Farmacéuticos e OPME, que
também sera responsavel pelo recebimento, controle e distribuicdo do material.

13. PAGAMENTO

13.1. O pagamento sera realizado em até 30 (trinta) dias corridos, por meio de depdsito bancdrio em conta corrente,
contados do recebimento da Nota Fiscal devidamente atestada pela Unidade responsavel.

13.2. Sendo o pagamento realizado mediante depdsito em conta corrente, o Fornecedor ndo deverd fazer a emissdo de
boleto bancario, sob pena de haver cobranca indevida.

14. PENALIDADES

14.1. O atraso injustificado na entrega do(s) servico(s) e produto(s), objeto do presente Elemento Técnico, sujeitara o
fornecedor, sem prejuizo das sang¢des previstas nos artigos 35, 41, 42 e 43 do Regulamento Préprio de Compras e Contratagdes
do IGESDF, as seguintes multas:

a) Multa de 0,1% (um décimo por cento) ao dia, sobre o valor total da aquisigdo, até o limite de 30 (trinta) dias corridos;

b) Multa de 10% (dez por cento), cumulativamente, sobre o valor total da aquisi¢do, apds 30 (trinta) dias corridos, podendo
ainda o IGESDF, a seu critério, impedir o fornecedor de participar de novas cotagGes com este Instituto.

c) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratagdo, em caso de inexecugdo parcial da obrigagdo assumida.
d) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da contratacdo, em caso de inexecugdo total da obrigagdo assumida.
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e) Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da contratagdo, quando for constatado o descumprimento de qualquer
obrigagdo prevista nesse Elemento Técnico, ressalvadas aquelas obrigagGes para as quais tenham sido fixadas penalidades
especificas.

f) Multa indenizatdria, a titulo de perdas e danos, na hipotese da CONTRATADA ensejar a rescisdo das obrigacOes
assumidas e/ou sua conduta implicar em gastos ao CONTRATANTE superiores aos registrados.

g) Caso haja uma situagdo que se enquadre em dois ou mais casos de multa, o IGESDF podera utilizar a multa mais elevada.
14.2. O atraso injustificado de entrega dos itens superior a 30 (trinta) dias corridos, serd considerado como inexecugdo

total do objeto, devendo o instrumento respectivo ser rescindido, salvo razGes de interesse publico devidamente explicitadas no
ato da autoridade competente do HB ou IGESDF.

14.3. A multa eventualmente imposta a contratada serd automaticamente descontada da fatura a que fizer jus. Caso a
contratada ndo tenha nenhum valor a receber do IGESDF, ser-lhe-a concedido o prazo de 05 (cinco) dias corridos contados de sua
notificagdo para efetuar o pagamento da multa. Apds esse prazo, ndo sendo efetuado o pagamento, proceder-se-a a cobranca
judicial da mesma.

15. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

O julgamento obedecerd ao critério de menor preco por item.

16. LOCAL E DATA
Brasilia/DF, 03/01/2022

Identificagdo do Responsavel pela elaboragdo do Elemento Técnico n2 2/2022:

CAROLINA PIMENTA NEVES

Farmacéutica Hospitalar

De acordo:

SANDRO DE SOUSA ALEXANDRE

Gerente de Insumos Farmacéuticos e OPME

Na atribuicdo de autoridade imediata superior responsavel pela Superintendéncia de Administracdo, APROVO e AUTORIZO o
presente Elemento Técnico, em observancia ao Art. 22, §12 do Regulamento Préprio de Compras e Contratagdes do IGESDF.

MANOEL BARRETTOS LEMOS
Gerente Geral

Geréncia Geral de Logistica de Insumos Interino

ANEXO I - ESPECIFICACAO DO OBJETO
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DESCRICAO

UNIDADE

cMM
IGES

QUANTIDADE
(12 MESES)

91090

578

COLETOR DE URINA ABERTO ADULTO, NAO ESTERIL. Aplicagdo:
coletar diurese. Material: saco plastico transparente atéxico,
Tamanho/Capacidade: 2.000 ml. Caracteristicas Adicionais:
sistema aberto descartdvel, unissex, com graduacdo de 100 em
100 ml que apresente a primeira graduagdao em 50 ml, corda
para fechamento do saco coletor e local para identificagdo do
paciente, que permita o uso da caneta esferografica, ndo
estéril. Apresentagdo: acondicionadas em embalagem plastica
com 100 unidades. Unidade de Estoque: unidade (un).

UNIDADE

112.000

1.344.000

91103

583

COLETOR DE URINA PARA INCONTINENCIA URINARIA
MASCULINA (COMPLETO), ESTERIL. Aplicacdo: drenagem de
urina para pacientes com incontinéncia urinaria. Material:
Composto por preservativo masculino tipo condon de latex de
alta resisténcia, tubo extensor de vinil. Tamanho/Capacidade:
Tubo extensor de no minimo 1 m de comprimento com
diametro interno de 4 mm, preservativo tamanho padrao.
Caracteristicas Adicionais: dispositivo para incontinéncia
urindria masculina, preservativo em latex conectado ao tubo
extensor isento de substancias toxicas e/ou irritantes, deve
apresentar no ponto de junc¢do do tubo extensor com o
preservativo, boa fixa¢do, de forma que ndo desprenda com o
manuseio e/ou durante o uso, estéril.
Apresentagdo:acondicionado em embalagem pldstica individual
gue garanta a esterilidade. Unidade de Estoque: unidade (un).

UNIDADE

4.250

51.000

91092

582

COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO, ESTERIL. Aplicacdo:
drenagem de urina através de uma sonda vesical.
Tamanho/Capacidade: 2000 ml, tubo de drenagem com no
minimo 105 cm de comprimento, bolsa coletora com face
posterior branca e anterior transparente, resistente, selagem
segura, graduacdo minima a cada 100ml, escala de graduacao
inferior para volumes menores que 100ml, valvula anti-refluxo,
conector universal protegido com tampa, pinga ajustavel ao
longo do tubo, local para coleta de amostra com membrana
autovedavel, suporte para fixacdo da bolsa ao leito, tubo de
esvaziamento com sistema pratico, fixado a bolsa. Clamp de
fechamento firme, seguro ao manuseio e que ndo permita
vazamentos. Apresenta¢do: embalagem individual estéril.
Unidade de Estoque: unidade (UN).

UNIDADE

2.000

24.000

91091

581

COLETOR DE URINA ABERTO INFANTIL, NAO ESTERIL. Aplicagdo:
coletar diurese. Material: saco plastico transparente atéxico
resistente e maleavel. Tamanho/Capacidade: capacidade de

100 ml. Caracteristicas adicionais: sistema aberto, descartavel,
unissex, com graduagdo de 10 ml em 10 ml, com abertura
abaulada na parte superior do coletor, acima da coluna de
graduacdo, medindo aproximadamente 2,5 x 4,0 cm, parte
adesiva nao se desprenda do coletor, ndo deixe residuos na

pele, protecdo do adesivo desprenda com facilidade da parte
aderente do coletor, local para identificagdo do paciente , ndo
estéril. Apresentacdo: embalagem individual. Unidade de
Estoque: unidade (un).

UNIDADE

750

9.000

35780

3731

ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL TAMANHO G, NAO ESTERIL.
APLICACAO: AUXILIAR NO EXAME GINECOLOGICO VAGINAL.
CARACTERISTICAS ADICIONAIS: PRODUZIDO EM POLIESTIRENO,
TRANSPARENTE, VALVAS ANATOMICAS, COM DISPOSITIVO DE
ABERTURA TIPO PARAFUSO. APRESENTAGAO: EMBALAGEM
INDIVIDUAL.

UNIDADE

220

2.640

35779

317

ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL TAMANHO M, NAO ESTERIL.
APLICACAO: AUXILIAR NO EXAME GINECOLOGICO VAGINAL.

UNIDADE

260

3.120

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=87624471&infra_siste...
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CARACTERISTICAS ADICIONAIS: PRODUZIDO EM POLIESTIRENO,
TRANSPARENTE, VALVAS ANATOMICAS, COM DISPOSITIVO DE
ABERTURA TIPO PARAFUSO. APRESENTACAO: EMBALAGEM
INDIVIDUAL.

35778

314

ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL TAMANHO P, NAO ESTERIL.
APLICACAO: AUXILIAR NO EXAME GINECOLOGICO VAGINAL.
CARACTERISTICAS ADICIONAIS: PRODUZIDO EM POLIESTIRENO,
TRANSPARENTE, VALVAS ANATOMICAS, COM DISPOSITIVO DE
ABERTURA TIPO PARAFUSO. APRESENTACAO: EMBALAGEM
INDIVIDUAL.

UNIDADE

230

2.760

33196

727

DISPOSITIVO PARA MISTURA OU RECONSTITUICAO DE DROGAS.
Aplicagdo: mistura ou reconstituicdo de drogas em frascos sem
contato com o ambiente externo. Composigao: PVC atoxico,
livre de latex. Duas pontas perfurantes, padrdo ISO, com
protetor. Caracteristicas adicionais: pega ergondmica que evita
o contato das mdos com a ponta perfurante e facilita o
manuseio do profissional. Processo de esterilizagdo:
esterilizado por éxido de etileno. Forma de apresentagao:
embalagem individual, acondicionado em material que
promova barreira microbiana e abertura asséptica e de uso
Unico.

UNIDADE

1.500

18.000

33197

730

DISPOSITIVO PARA AUXILIO DE IRRIGACAO E LAVAGEM DE
CAVIDADES E FERIDAS. Aplicagdo: auxiliar o uso de fluidos no
tratamento de feridas, irrigagdo de campos cirdrgicos e lavagem
de cavidades. Composicdo: PVC atoéxico, livre de latex, com uma
ponta perfurante padrao ISO com protetor, e a outro reta, com
protecdo tipo cone luer, que garante a oclusdo do sistema apds
o uso. Caracteristicas adicionais: pega ergondmica que evita o
contato das maos com as pontas. Esterilizado por 6xido de
etileno. Forma de apresenta¢do: embalagem individual
acondicionado em material que promova barreira microbiana e
abertura asséptica e de uso Unico.

UNIDADE

2.700

32.400

10

92434

743

SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N2 04. APLICACAO: ASPIRACAO
OROTRAQUEAL. MATERIAL: POLIVINIL ATOXICO.
CARACTERISTICAS ADICIONAIS: ESTERIL DESCARTAVEL,
INCOLOR, FLEXIVEL, SILICONIZADA, MEDINDO
APROXIMADAMENTE 40 CM, com conector na parte proximal
em PVC que permita perfeita adaptagdo em seringas, equipos,
e tubo latex, etc.; com extremidade distal arredondada, aberta,
apresentando 02 orificios ovais préximo a ponta, situados em
lados opostos, delimitados e proporcionais ao diametro da
sonda, isentos de rebarbas e ou saliéncias que possam
traumatizar o paciente; apresentando flexibilidade e maciez
adequada ao fim a que se destina; espessura uniforme; isenta
de manchas ou quaisquer defeitos. Embalada em saco plastico
ou papel grau cirurgico que fornega abertura técnica asséptica
e que garanta a integridade e esterilizagdo do produto.
Apresentacdo: embalagem individual, acondicionada em caixa.
Unidade de Estoque: unidade.

UNIDADE

900

10.800

11
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746

SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N2 06. APLICACAO: ASPIRACAO
OROTRAQUEAL. MATERIAL: POLIVINIL ATOXICO.
CARACTERISTICAS ADICIONAIS: ESTERIL DESCARTAVEL,
INCOLOR, FLEXIVEL, SILICONIZADA, MEDINDO
APROXIMADAMENTE 40 CM, com conector na parte proximal
em PVC que permita perfeita adaptacdo em seringas, equipos,
e tubo latex, etc.; com extremidade distal arredondada, aberta,
apresentando 02 orificios ovais proximo a ponta, situados em
lados opostos, delimitados e proporcionais ao diametro da
sonda, isentos de rebarbas e ou saliéncias que possam
traumatizar o paciente; apresentando flexibilidade e maciez
adequada ao fim a que se destina; espessura uniforme; isenta
de manchas ou quaisquer defeitos. Embalada em saco plastico

UNIDADE

2.100

25.200
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ou papel grau cirurgico que fornega abertura técnica asséptica
e que garanta a integridade e esterilizagdo do produto.
Apresentacdo: embalagem individual, acondicionada em caixa.
Unidade de Estoque: unidade.

12

92436

749

SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N2 08. APLICACAO: ASPIRACAO
OROTRAQUEAL. MATERIAL: POLIVINIL ATOXICO.
CARACTERISTICAS ADICIONAIS: ESTERIL DESCARTAVEL,
INCOLOR, FLEXIVEL, SILICONIZADA, MEDINDO
APROXIMADAMENTE 40 CM, com conector na parte proximal
em PVC que permita perfeita adaptagdao em seringas, equipos,
e tubo latex, etc.; com extremidade distal arredondada, aberta,
apresentando 02 orificios ovais préoximo a ponta, situados em
lados opostos, delimitados e proporcionais ao diametro da
sonda, isentos de rebarbas e ou saliéncias que possam
traumatizar o paciente; apresentando flexibilidade e maciez
adequada ao fim a que se destina; espessura uniforme; isenta
de manchas ou quaisquer defeitos. Embalada em saco plastico
ou papel grau cirurgico que fornega abertura técnica asséptica
e que garanta a integridade e esterilizagdo do produto.
Apresentacdo: embalagem individual, acondicionada em caixa.
Unidade de Estoque: unidade.

UNIDADE

3.750

45.000

13

92437

753

SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N2 10. APLICACAO: ASPIRACAO
OROTRAQUEAL. MATERIAL: POLIVINIL ATOXICO.
CARACTERISTICAS ADICIONAIS: ESTERIL DESCARTAVEL,
INCOLOR, FLEXIVEL, SILICONIZADA, MEDINDO
APROXIMADAMENTE 40 CM, com conector na parte proximal
em PVC que permita perfeita adaptagdo em seringas, equipos,
e tubo latex, etc.; com extremidade distal arredondada, aberta,
apresentando 02 orificios ovais proximo a ponta, situados em
lados opostos, delimitados e proporcionais ao didametro da
sonda, isentos de rebarbas e ou saliéncias que possam
traumatizar o paciente; apresentando flexibilidade e maciez
adequada ao fim a que se destina; espessura uniforme; isenta
de manchas ou quaisquer defeitos. Embalada em saco plastico
ou papel grau cirurgico que fornega abertura técnica asséptica
e que garanta a integridade e esterilizagdo do produto.
Apresentacdo: embalagem individual, acondicionada em caixa.
Unidade de Estoque: unidade.

UNIDADE

1.900

22.800

14

92438

755

SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N2 12. APLICACAO: ASPIRACAO
OROTRAQUEAL. MATERIAL: POLIVINIL ATOXICO. Caracteristicas
Adicionais: estéril descartavel, incolor, flexivel, medindo
aproximadamente 40 cm, com conector na parte proximal em
PVC que permita perfeita adaptacdo em seringas, equipos, e
tubo latex, etc.; com extremidade distal arredondada, aberta,
apresentando 02 orificios ovais proximo a ponta, situados em
lados opostos, delimitados e proporcionais ao diametro da
sonda, isentos de rebarbas e ou saliéncias que possam
traumatizar o paciente; apresentando flexibilidade e maciez
adequada ao fim a que se destina; espessura uniforme; isenta
de manchas ou quaisquer defeitos. Embalada em saco plastico
ou papel grau cirurgico que fornega abertura técnica asséptica
e que garanta a integridade e esterilizagdo do produto.

UNIDADE

12.300

147.600

15

92433

740

SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N2 14. APLICACAO: ASPIRACAO
OROTRAQUEAL. MATERIAL: POLIVINIL ATOXICO.
CARACTERISTICAS ADICIONAIS: ESTERIL DESCARTAVEL,
INCOLOR, FLEXIVEL, SILICONIZADA, MEDINDO
APROXIMADAMENTE 40 CM, com conector na parte proximal
em PVC que permita perfeita adaptagdo em seringas, equipos,
e tubo latex, etc.; com extremidade distal arredondada, aberta,
apresentando 02 orificios ovais préximo a ponta, situados em
lados opostos, delimitados e proporcionais ao didametro da
sonda, isentos de rebarbas e ou saliéncias que possam
traumatizar o paciente; apresentando flexibilidade e maciez

UNIDADE

12.000

144.000
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adequada ao fim a que se destina; espessura uniforme; isenta
de manchas ou quaisquer defeitos. Embalada em saco plastico
ou papel grau cirurgico que fornega abertura técnica asséptica
e que garanta a integridade e esterilizagdo do produto.
Apresentagdo: embalagem individual, acondicionada em caixa.
Unidade de Estoque: unidade.

ANEXO II- FICHA DE ANALISE TECNICA

CRITERIOS PARA AVALIACAO DE AMOSTRAS

ATO CONVOCATORIO N®
OBJETO: REGISTRO DE PRECO, COMPRA REGULAR DE

DATA: / / ITEM:

IDENTIFICAGAO DO FORNECEDOR:

MARCA: CODIGO MV -

N2 DE AMOSTRAS: REGISTRO:

DESCRICAO DO PRODUTO

NOME DA AMOSTRA:

ROTEIRO PARA AVALIAGAO DO PRODUTO

NAO NAO SE

ALISE DA EMBALAGE E
ANALISE DA EMBALAGEM CONFORME | = oiE APLICA

01 | Embalagem oferece protegdo ao produto

Invélucro que permita a abertura em técnica asséptica e que assegure a

02
Esterilidade e integridade do produto

03 | Embalagem possui identificagdo completa

NAO NAO SE

ANALISE DA AMOSTRA NFORME
S 0s CONFO CONFORME | apLICA

01 | O produto atende ao descritivo

02 | A qualidade do produto atende ao IGESDF

HOUVE IDENTIFICACAO DE IRREGULARIDADES?

()sim ( )NAO

QUAIS:

PARECER FINAL

APROVADO ( ) REPROVADO ( )

A EQUIPE DE AVALIAGAO TECNICA RECOMENDA A AQUISIGAO
DO PRODUTO ACIMA POR ATENDER AS ESPECIFICACOES, E POR
ESTAR EM CONFORMIDADE PARA O USO NO IGESDF.

A EQUIPE DE AVALIAGAO TECNICA NAO RECOMENDA A
AQUISICAO DO PRODUTO PELAS RAZOES EXPRESSAS ACIMA.
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COMISSAO DE AVALIACZ\O DE AMOSTRAS

NOME COMPLETO

FUNCAO/LOTACAO ASSINATURA/ CARIMBO

S
i
pr
seil o
assinatura
i eletrénica

-

e
call
seil
assinatura

‘elelrénica

seil i

assinatura
eletrdnica

Documento assinado eletronicamente por CAROLINA PIMENTA NEVES - Matr.0000946-8,
Farmacéutico(a), em 03/01/2022, as 17:21, conforme art. 62 do Decreto n° 36.756, de 16 de
setembro de 2015, publicado no Diario Oficial do Distrito Federal n2 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por SANDRO SOUSA ALEXANDRE - Matr.0000496-9,
Gerente de Insumos Farmacéuticos e OPME, em 03/01/2022, as 17:22, conforme art. 62 do
Decreto n°® 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diario Oficial do Distrito Federal n?
180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por MANOEL BARRETO LEMOS - Matr.0001010-9,
Gerente Geral de Logistica de Insumos, em 03/01/2022, as 17:46, conforme art. 62 do Decreto
n°® 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Didrio Oficial do Distrito Federal n2 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 77247518 c6digo CRC= 7B792EE1.

"Brasilia - Patrimonio Cultural da Humanidade"
SMHS - Area Especial - Quadra 101 - Bairro Asa Sul - CEP 70335900 - DF
35508900
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