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E Outlook

RES: RECURSO ADMINISTRATIVO AO EDITAL DE NUMERO 3616/2025

[ﬂJ 1 anexo (686 KB)
Contrarrazdo - IGESDF.pdf;

Boa tarde Rosemary,

Segue em anexo a nossa Contrarrazéo.

Qualquer duvida estamos a disposicao.

0 OXYMAG
MAGNAMED © MAX

Inovacdo inteligente para a vida

Completo para uma UTI,
@ agil para um transporte

De: CX - Emendas Parlamentares e Propostas <emendas.propostas@igesdf.org.br>
Enviada em: quarta-feira, 7 de maio de 2025 13:23

Cc: CX - Emendas Parlamentares e Propostas <emendas.propostas@igesdf.org.br>
Assunto: ENC: RECURSO ADMINISTRATIVO AO EDITAL DE NUMERO 3616/2025
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Boa tarde, prezados.
Algum retorno sobre o recurso anexo? Estou tentando contato com a empresa nos telefones
sem sucesso.

Atenciosamente,

Rosemary Candida da Silva
Nucleo de Compras de
m Equipamentos e Imobilizado

I GE SDF Instituto de Gestao Estratégica
de Saude do Distrito Federal
e saube oo bistairo revena.. | £MENdas.propostas@igesdf.org.b

r
((61) 3550-8900 R 9109

De: CX - Emendas Parlamentares e Propostas <emendas.propostas@igesdf.org.br>
Enviado: segunda-feira, 5 de maio de 2025 17:36

Cc: CX - Emendas Parlamentares e Propostas <emendas.propostas@igesdf.org.br>; ROSEMARY CANDIDA DA
SILVA <rosemary.candida@igesdf.org.br>
Assunto: RECURSO ADMINISTRATIVO AO EDITAL DE NUMERO 3616/2025

Prezados (as), boa tarde.

Informamos por meio deste, a interposicéo de recurso administrativo pela concorrente
HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES.

Encaminho anexo, o recurso pela empresa concorrente do certame em questao.
Pontuamos, que o prazo para apresentacao de contrarrazdes € de 02 (dois) dias uteis.

Atenciosamente,
Rosemary Candida da Silva

Nucleo de Compras de
m Equipamentos e Imobilizado

I GE SDF Instituto de Gestao Estratégica
de Saude do Distrito Federal
S Shise s hiraia eveas,. | €mendas.propostas@igesdf.org.b

r

((61) 3550-8900 R 9109

AVISO DE CONFIDENCIALIDADE: Esta mensagem, assim como os arquivos anexos existentes, &
confidencial e destina-se exclusivamente ao(s) individuo(s) indicado(s) como destinatario(s). Caso
ndo seja o destinatario pretendido, solicita-se que ndo faca qualquer uso do seu contetdo e que
proceda a destruicdo da mensagem, notificando assim o remetente. AVISO LEGAL: O remetente
desta mensagem ndo pode garantir a seguranca de sua transmissao eletronica e,
consequientemente, ndo se responsabiliza por qualquer fato que possa interferir na integridade de
seu conteddo CONFIDENTIALITY NOTICE: This message, as well as existing attached files, is
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confidential and intended exclusively for the individual(s) named as addressees. If you are not the
intended recipient, you are kindly requested not to make any use whatsoever of its contents and to
proceed to the destruction of the message, thereby notifying the sender. DISCLAIMER: The sender
of this message can not ensure the security of its electronical transmission and consequently does
not accept liability for any fact which may interfere with the integrity of its content
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MAGNAMED

ILUSTRISSIMA SENHORA PREGOEIRA DA COMI,SSAO PERMANENTE DE
LICITACOES DO INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO
DISTRITO FEDERAL - IGESDF

EDITAL N° 3616/2025

A MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A, pessoa juridica
de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n° 01.298.443/0002-54, com sede na Rua
Santa Monica, 801/831, Parque Industrial San Jose, Bairro Capuava, Cotia/SP, por seu
representante legal infra-assinado, vem tempestivamente a presenca de V. Sas., com
fundamento no § 32 do art. 109, da Lei n° 8.666/93, apresentar sua

IMPUGNAGAO A RECURSO ADMINISTRATIVO

ao Recurso interposto  pelo licitante  HOSPCOM
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. confra a respeitdvel decisdo dessa digna
Comiss@o de Licitacdo que classificou a ora Impugnante e a julgou vencedora deste
certame licitatério, o que faz declinando os motivos de seu inconformismo no
arficulado a seguir.
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| - SINTESE DO RECURSO
A Recorrente alega, de forma equivocada, que o
equipamento ofertado pela MAGNAMED ndo atende das exigéncias técnicas do
edital, especialmente quanto 4 configuracdo de enfrada de gases, alarmes,
feramentas de recrutamento pulmonar, entre outros pontos. Contudo, o©s
argumentos apresentados carecem de respaldo técnico e interpretam de forma
equivocada os requisitos do Termo de Referéncia.

A argumentacdo trazida pelo recurso interposto limita-se a
argumentos infundados, como restard demonstrado a seguir, sendo vejamos:

Referente a declaragdo:

DUPLO GRAU DE DUPLO GRAU DE JURISDICAO.
MANDADO DE SEGURANCA. LICITACAO NA MODALIDADE
PREGAO PRESENCIAL PARA REALIZACAO DE OBRA ASFALTICA.
NAO ATENDIMENTO A REQUISITOS DO EDITAL.
DESCLASSIFICACAO DA IMPETRANTE. NAO CONFIGURACAO
DE VIOLACAO A DIREITO LIQUIDO E CERTO. I - Em sede de licitaciio
nio configura a hipdtese de violaciio a direito liguido e certo. ensejadora

de mandado de seguranca. a desclassificaciio de licitante que nfio atendeun
aos reguisitos do edital, estabelecidos de forma clara e objetiva. 11 - Uma

A empresa Hospcom informa que a modalidade do pregdo é
um pregdo presencial para readlizacdo de obra asfdltica. Mas a modalidade da
disputa foi uma Cotacdo Eletrénica Prévia de Preco, sendo também para AQUISICAO
DE APARELHO DE VENTILACAO PULMONAR ADULTO/PED/NEO COM ALTO FLUXO.

Il - DA EXISTENCIA DE DIREITO LIQUIDO E CERTO

Ao contrdrio do que afirma a remessa, houve, sim, violacdo a
direito liquido e certo, pois se trata de um direito comprovado por
documentacdo objetiva.
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O mandado de seguranca visa exatamente proteger
confra atos ilegais ou abusivos da autoridade coatora, que, neste caso, aplicou
interpretacdo excessivamente literal e formalista do edital, sem considerar o principio
da verdade material, violando os principios da razoabilidade, proporcionalidade e
do interesse publico.

a0s requisitos do edital, estabelecidos de forma clara e objetiva. Il - Uma

vez previsto no edital que a denominada “DECLARACAO DE VISITA

TECNICA”, devera ser apesentada pelo engenheiro Responsavel Tecnico
pela obra licitada, com as quahificacdes técnicas previstas em 1tem anterior,
apresentada dito documento por outro profissional, ndo detentor de tais
qualificagdes técnicas, tem-se por ndo atendidos os requisitos previstos,

situaciio que, por si 50, enseja a desclassificagdo do vencedor. III - Dita

Il - DA DECLARAGAO DE VISITA TECNICA

O fundamento do recurso apresentado pela parte
recorrente baseia-se na alegacdo de que a Declaracdo de Visita Técnica ndo foi
apresentada. Nao houve descumprimento do edital, pois a exigéncia alegada pela
parte recorrente simplesmente ndo existe no instrumento convocatdrio, as Unicas
declaracdes exigidas foram enviadas, como: a Declaragdo de Conhecimento
(Anexo Il), e o Formuldrio e Declaragdo de Integridade e Privacidade (Anexo IV).

Todavia, essa argumentacdo ndo se sustenta, pois em
nenhum momento o edital previu, de forma expressa, que a apresentacdo da
declaracdo de visita técnica deveria ser enviada. A cldusula editalicia referente a
visita técnica limita-se a exigir a sua realizacdo e a apresentacdo de declaracdo
comprobatdria, sem qualquer restricGo quanto ao signatdrio.

IV - DA CONFORMIDADE TECNICA DO EQUIPAMENTO

O modelo Fleximag Max 300 atende integralmente ds
especificacdes do edital, conforme documentos técnicos apresentados. A
interpretacdo da exigéncia de entrada de ar comprimido em paralelo a turbina é
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indevida, j& que o edital permite o uso de turbina como fonte primdria, alternativa ou
complementar, conforme a conjuncdo expressa 'e/ou’.

Em vista do indicado em recurso interposto pela empresa Hospcom, a
MAGNAMED vem a publico informar as entidades.

Referente ao subitem:

2.3. 0 EQUIPAMENTO DEVE OPERAR
POR REDE DE 02 E AR COMPRIMIDO
ATRAVES DE COMPRESSOR
MONTADO JUNTAMENTE AQ RACK
E/OU PERMITIR O USO DE
COMPRESSOR DE AR EXTERNO
E/OU ATRAVES DE SISTEMA DE
TURBINA EMBARCADO. CADA
REDE DEVE SER CANALIZADA E
COM PRESSAO DE ALIMENTACAO
ENTRE APROXIMADAMENTE 3 E 6
BAR:

“CADA REDE DEVE SER CANALIZADA E COM PRESSA0 DE
ALIMENTACAQ ENTRE APROXIMADAMENTE 3 E 6 BAR:".

A interpretacdo apresentada pela recorrente €
equivocada. O edital € claro ao utilizar a conjuncdo “ou”, permitindo diferentes
formas de fornecimento de gases, seja por compressores internos, externos ou por
turbina. Ndo hd, em nenhum momento, exigéncia da presenca obrigatdria de rede
de ar comprimido para equipamentos dotados de turbina interna.

A frase “cadarede deve ser canalizada e com pressdo de
alimentacdo entre aproximadamente 3 a 6 bar” refere-se claramente as situacoes
em que hd fornecimento externo de gases, como em equipamentos que utilizam
compressores. Portanto, a interpretacdo da recorrente ignora o contexto técnico do
edital e busca restringir indevidamente as possibilidades de atendimento.
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Além disso, a acusacdo da empresa HOSPCOM de que a
MAGNAMED teria agido de ma-fé, ofertando produto inferior e colocando em risco
vidas, é grave, infundada e inaceitdvel. Tal afimacdo ndo encontra respaldo
técnico, tampouco juridico, e apenas serve ao propdsito de tumultuar o certame.
Ressaltamos que nossos equipamentos sdo certificados pela Anvisa e seguem
rigorosamente normas intfernacionais de seguranca elétrica e desempenho de
equipamentos médicos, como as normas ISO 80601-2-12:2011 / IEC 60601-2-12: 2001
(EN 60601-2-12:2006) / ABNT NBR ISO 80601-2-12:2014.

V - DA SEGURANGA E EFICIENCIA DO EQUIPAMENTO

O equipamento ofertado € certificado pela ANVISA e por
normas internacionais, incluindo a ISO 80601-2-12, e incorpora funcionalidades como
curva PV, pressdo de platdé e driving pressure, que atendem ao conceito de
recrutamento alveolar, mesmo que descrifo com outra terminologia técnica no
edital.

Referente ao item:

- “1.3. O VENTILADOR DEVERA CONTINUAR VENTILANDO O
PACIENTE MESMO COM A FALTA DE UM DOS GASES EM CASO
DE EMERGENCIA E ALARMAR INDICANDO O GAS FALTANTE.”

A adlegacdo de que o equipamento representa risco de
morte O populacdo € ofensiva e desprovida de base técnica. A MAGNAMED atua
com transparéncia, tecnologia de ponta e total conformidade com as normas de
seguranca vigentes.

Destacamos que o ventilador Fleximag Max é projetado
para manter sua operacdo mesmo na auséncia tempordria de gases, conforme
descrito no manual técnico. Essa funcionalidade é especialmente relevante para
garantir a continuidade do suporte ventilatério em situacdes emergenciais.
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+ Na falla de um dos gases, o ventilador continuard ventilande com o gas remanescente,

mantendo o funcionamento basico e desempenho essencial.

Pdgina 18 -Pdf/ Manual Fleximag Max. Rev 06

Referente ao item:

‘6.1.1. FERRAMENTAS DE RECRUTAMENTO PULMONAR™

Os ventiladores Magnamed, amplamente utilizados em
ambientes hospitalares, possuem recursos que contribuem significativamente para o
manejo seguro e eficiente do recrutamento alveolar, como: Curva PV, complacéncia
estdtica, Driving Pressure e Pressdo Plato.

A curva PV permite avaliar a mecdnica pulmonar do
paciente, identificando pontos de abertura e fechamento alveolar. Isso auxilia na
definicdo da melhor estratégia de ventilacdo para recrutar alvéolos colapsados sem
causar barofrauma. Ao identificar o ponto de inflexdo inferior da curva PV, é possivel
ajustar o PEEP (pressdo positiva ao final da expiracdo) para manter os alvéolos
abertos e evitar o colapso.

A complacéncia estdtica é influenciada por condicdes
como a sindrome do desconforto respiratério agudo (SDRA), pneumonias ou fibrose
pulmonar. Valores reduzidos indicam maior rigidez pulmonar, enquanto valores
elevados podem sugerir hiperinsuflacdo ou obstrucdo. Identificar a complacéncia
maxima ajuda a determinar o nivel de PEEP necessdario para manter os alvéolos
abertos sem causar hiperinsuflacdo, ofimizando o recrutamento alveolar.

A driving pressure, calculada pela diferenca entre a
pressdo de platdé e o PEEP. Que nos ventiladores da linha Fleximag Max esse valor ja
€ calculado em modos controlados automaticamente, trata-se de um marcador
direto do estresse imposto aos pulmdes durante a ventilacdo mecdnica. Permite
ajustar par&dmetros para minimizar o risco de volutrauma e barotrauma.
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J& Pressdo Platd é essencial para ajustar as pressdes de
ventilacdo de forma que o recrutamento alveolar ocorra sem ultrapassar limites
seguros. Durante manobras de recrutamento, o monitoramento constante dela
garante que as pressdes Ndo excedam niveis que possam causar barotrauma, ela é
ajustada para atingir o ponto de abertura alveolar identificado na curva pressdo-
volume (PV), mantendo-a abaixo de 30 cmH,O para evitar lesdes pulmonares.

Essas sdo algumas ferramentas e recursos disponiveis para
auxiliar no processo de recrutamento alveolar, deixando claro que o0s recursos
avancados do ventilador Magnamed é fundamental para oferecer um cuidado
ventilatério seguro e eficaz.

- Calculado 5 i
Driving Pressure (Pplato — PEEP) 1 £ (2 cmH20 + 4% do valor real)

Pressdo de piatd 0a120 cmH2O | 1 + (2 cmH20 + 4% do valor real)
0a999 0.1
mblicmH20 ! +

Complacéncia estatica £ (imLfemH20 + 10% do valor
100 a 200 4 real)
mbLicmHZ20

6.3.12.3.3 P/V Flex

Os pontos de inflexfo da curva PV (presséo x volume) podem ser utilizados para a obtengio dos

valores de ajustes mais adequados para a PEEP e para a presséo de platb.

Através desse recurso, s8o obtidos os pontos de inflexdo inferior e superior, sendo o primeiro, base
para para a determinag&o do nivel 6timo de PEEP, enguanto o segundo, serve como parametro para o nivel

de pressdo maxima e volume adequados, prevenindo a hiperdistensdo pulmonar.

Para este procedimento, o paciente deve estar intubado e sem exercer esforgos respiratdrios.

Pdgina 57, 129, 130 -Pdf/ Manual Fleximag Max. Rev 06

VI - DOS ALARMES E ACESSORIOS

Todos os alarmes seguem a norma NBR IEC 60601-1-8, com
volume sonoro ajustavel dentro de par@dmetros seguros. Quanto a porta VGA, o
padrdo HDMI utilizado supera tecnicamente as exigéncias. Os acessorios, como kits
de nebulizacdo e umidificadores, sdo compativeis e homologados conforme
cerfificado anexo ao processo.
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Referente ao item:

-49.2. TODOS OS ALARMES DEVEM SER DISTINTOS E FACEIS
DE IDENTIFICAR. ALEM DISSO. SE O VOLUME DO ALARME
SONORO FOR AJUSTAVEL, NAO DEVERA SER POSSIVEL
DIMINUIR O VOLUME PARA UM NIVEL TAO BAIXO QUE O

ALARME FIQUE INA UDIVEL:”

Mais uma vez, a interpretacdo da recorrente é limitada.
Nossos equipamentos seguem integralmente a norma ABNT NBR IEC 60601-1-8, que
regula sistemas de alarme em dispositivos médicos. Os ventiladores ndo permitem
que os alarmes figuem inaudiveis; mesmo quando o volume é aqjustado ao nivel
minimo, o sistema automaticamente aumenta gradativamente o som até o volume
mMAaximo, caso o alarme persista sem resposta do operador.

A funcdo de restabelecimento automdtico do volume do
alarme existe justamente por questdes de seguranca, garantindo a deteccdo de
eventos criticos conforme exigido pela legislacdo vigente.

Se o volume de dudio estiver ajustado para um valor inferior ao nivel mdximo (6), caso

ocorra um alarme, enquanto ndo houver atendimento para que este cesse, o volume de
dudio serd incrementado gradafivamente a cada 15 segundos até atingir o seu limite

méaximo.
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Referente ao item:

- “Porta 10.1.3. VGA:"

A empresa recorrente afirma, incorretamente, que ndo
possuimos porta de comunicacdo conforme exigido. Esclarecemos que o padrdo
HDMI disponivel nos ventiladores MAGNAMED supera tecnicamente o padrdo VGA,
permitindo maior resolu¢cdo e melhor qualidade de transmissdo de dados e imagens.

Fabrica: Parque Industrial San José,
Rua Santa Ménica, 801/831
06715-865 | Cotia/SP

Tel: +55 11 4615-8500

Matriz: Rua Maquerobi, 140
04053-030 | Séo Paulo/SP
Tel: +55 11 3889-6910

/ MAGNAMED



MAGNAMED

Vale lembrar que o VGA é um padrdo que conecta
computadores a monitores por meio de sinal analdgico, a Magnamed oferece além
do que solicitado em descritivo, através a conexdo HDMI é uma tecnologia de
transmissdio de video baseada em sinais digitais, podendo suportar resolucoes
superiores ao VGA.

Tipo DBY fémea (na parte superior)

Utilizado para servigos de manutencdo e transfergncia de
Coneptorpadisn RE-202 (BN R5:2520) dados através do ARM (Assisténcia Remota Magnamed),
apenas por pessoas autorizadas e treinadas pela Magnamed.

Conector padrdo Ethemet RJ-45

Utilizado para enviar dados para um registrador de salde
eletrinico

Utilize uma categoria de cabo CAT 5E conforme norma
ANSUTIA/EIA-568 ou superior com comprimento maximo de 3
metros para conectar a porta de rede do ventilador.

Conector de saida de dados (rede)

Canector de saida de video Conector padras HOMI destinade para uso ndo clinico.

Usado para transferir capturas de tela, tendéncia, registros &
gravagoes a um dispositive de armazenamento de memaria
Conector padrao USB USB externo ("flash drive™). Também pode ser utilizada para
atualizagdo de software, apenas por pessoas lrelnadas e
aulorizadas pela Magnamed.

Conector Redel - receptaculo 3 pinos fémea

Chamada de Enfermagem Cor Vermelho.

Utilize apenas cabos venficados pela Magnamed.

Pdgina 86 -Pdf/ Manual Fleximag Max. Rev 06
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Referente ao item:

-0l (UM) UMIDIFICADOR AQUECIDO, SERVO CONTROLADO.
HOMOLOGADO PELO FABRICANTE. COM_01(UMA) JARRA
TERMICA™

Noés temos homologado com a fabricante Trend Medical, deixamos anexo a
certificacdo de conformidade com a lista dos acessdrios e partes ensaiados em
conjunto com o produto:

CONFORMITY ASSESSMENT CERTIFICATE R
I\
Certificado / cernficots. NCC 23.10459 Lg
Revisao/ 01 Data de EmissSo / 28/12/2023 Validade / Indeterminada
Rewiew Issue dots Expivation date rmghepermmed
D = e sl ppwibin
Lista dos acessdrios e partes ensalados em conjunto com o produto [ Lst of scoesdonies and parts tested tagether with the product
Referéncias Descrigio
1703038 KIT COM 5 SENSORES DE FLUXD SPIRDOUANT ENVITEC
1705043 KIT SENSORES DE FLUKD ADU INF MED AUTOCLAVAVELS 1,654
1707451 CIRCLITO RESPIRATORIO ADULTO UTI COM COLETOR AUTOCLAVAVEL ¥ RETD
1707452 CIRCUITO RESPIRATORIO INFANTIL UTI COM COLETOR AUTOCLAVAVEL ¥ 00
1707453 CIRCLITO RESPIRATORIO MEONATAL UTI COM COLETOR AUTOCLAVAVEL ¥ 90
1704396 SENSOR DE VIAS AEREAS IRMA CO2 COM COMNECTOR 5 VIAS
17043895 ADAPTADOR DE WIAS AEREAS IRMA CO2 ADULTOY/PEDIATRICO
3806167 VALVULA INTEGRADA
3B06842 €1 DIAFRAGRMA DA VALVULA INTEGRADA
1B0B4ET KIT FILTRO FLOWAIR
1708046 BRALD ARTICULADD PARA SUPORTE DE CIRCUITOS RESPIRATORIOS
2504669 CABD DE REDE AC MONTADD 3 WIAS 3M — NBR 14136
3903114 EXTENSAD DE AR DISS X2 364 (1]
3902647 EXTEMSAD DE O DISS X2 3M
Sem oodigo Umidificadeor, Trend Medical, TRILT
Sem codigo larra de umidificacdo, Trend Bedical, 1A 2312
1705142 FILTRO HME MAQ ESTERIL Cf TRACIUEINHA
3005085 FILTRO HEPA P/ VENTILACAG MECANICA
1704409 P02 - OXIMETRO DE PULSD - SENSOR ADULT INF E CABD ADAPTADOR

Fabrica: Parque Industrial San José,
Rua Santa Ménica, 801/831
06715-865 | Cotia/SP

Tel: +55 11 4615-8500

Matriz: Rua Maquerobi, 140
04053-030 | Séo Paulo/SP
Tel: +55 11 3889-6910

/ MAGNAMED



MAGNAMED

Referente ao item:

Figura 1

Os kits de nebulizacdo fornecidos por nossa empresa,
como ilustrado na imagem (Figura 1), sGo produtos padrdo amplamente utilizados
em hospitais e demais instituicdes de saude. Eles sdo fornecidos devidamente
etiquetados, embalados individualmente e acompanhados de um guia com
orientacdes para o processamento seguro.

Em razGo do material com o qual sdo confeccionados o
copo nebulizador e os demais componentes (pldstico de grau médico resistente a
altas temperaturas), o conjunto pode ser submetido a processos de esterilizacdo por
vapor saturado sob pressdo, em conformidade com protocolos hospitalares.

Portanto, que os kits fornecidos atendem aos requisitos
técnicos e de biosseguranca necessdrios para o uso hospitalar, podendo ser
processados de forma adequada conforme a politica institucional de
reprocessamento de dispositivos médicos ndo criticos ou semicriticos.

A MAGNAMED reitera seu compromisso com a ética, com
a qualidade técnica de seus produtos e com a seguranca dos pacientes. Nossos
ventiladores sdo desenvolvidos com tecnologia nacional, atendendo rigorosamente
as normas da Anvisa, da ABNT e das diretrizes clinicas recomendadas por sociedades
médicas.
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Rejeitamos com veeméncia qualquer insinuacdo de ma-
fé ou tentativa de desacreditar a reputacdo da nossa empresa. Confiamos no
julgamento técnico da comissdo avaliadora e na legalidade do processo.

Dessa forma, é claro que a empresa Hospcom estd
completamente equivocada em suas alegacdes e sobre a falta de documentos,
atendendo plenamente a todos os requisitos de envio da habilitacdo e declaracdes
solicitadas no presente edital, algo que é claramente observado acima

E justamente por possuir tal finalidade (obtencdo da
proposta mais vantajosa a Administracdo PUblica e ao Bem Comum), a licitacdo ndo
poderd, em hipdtese alguma, ser atravancada por exigéncias desarrazoadas e
inconsent@neas que desfavorecam a competicdo sob a égide de obtencdo de
“garantias” a Administracdo Publica, O QUE FOI EFETIVAMENTE FEITO NESTE
PROCEDIMENTO LICITATORIO QUE TEVE COMO MELHOR PROPOSTA APTA A ATENDER
AOS INTERESSES DO BEM COMUM, A DA ORA IMPUGNANTE QUE, POR CRITERIOS
OBJETIVOS NAO TAO SOMENTE ATENDIA A TODOS OS REQUISITOS EDITALICIOS, COMO
AINDA ERA A DE MELHOR PRECO.

E pelo que, fica claro que a mingua da indicacdo de
qualguer dado concreto que pudesse sustentar a suposta desclassificacdo da
proposta da ora Impugnante, ACARRETARIA INJUSTO ALIJAMENTO DA DISPUTA
LICITATORIA, FERINDO A PRECEITOS ESSENCIAIS DOS ALICERCES DA ADMINISTRACAO
PUBLICA, COMO A IGUALADADE ENTRE OS LICITANTES E A BUSCA DO ATENDIMENTO AO
MELHOR INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA E DO BEM COMUM.
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VII - DO PEDIDO

Diante do exposto, requer-se o ndo provimento do recurso interposto pela empresa
HOSPCOM, mantendo-se a decisGdo de classificacdo da MAGNAMED como
vencedora do certame, em respeito a legalidade, isonomia e ao interesse publico.

Termos em que,
Pede o Deferimento.

07 de maio de 2.025
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